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Благодарим Вас за приобретение электрической звуковой
зубной щетки с функцией ирригации полости рта CS Medica
AquaPulsar CS79000 DualBrush.

Внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации до
начала эксплуатации данного устройства. Сохраните это руко�
водство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в середине настоящего руковод�
ства по эксплуатации.
При покупке требуйте правильного его заполнения: простав�
ления печати продавца и даты продажи.
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1. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

• Если Вы недавно перенесли стоматологическую хирургиче�

скую операцию или проходите курс лечения, связанный с проб�

лемами в ротовой полости, пожалуйста, проконсультируйтесь

со своим стоматологом перед использованием настоящего

прибора.

• Проконсультируйтесь со своим стоматологом также в том слу�

чае, если у Вас чувствительные зубы или десны, Вы проходите

курс лечения, связанный с проблемами в ротовой полости, 

а также если наблюдается сильная кровоточивость десен

после двух недель использования прибора.

• Если во время использования данного прибора возникают

необычные ощущения, боль или дискомфорт, немедленно

прекратите его применение и обратитесь к врачу.

• Считается, что абразивные вещества, содержащиеся в зубной

пасте для удаления пятен от табака или отбеливания зубов,

могут серьезно повредить эмаль в случае их продолжительно�

го использования. Проконсультируйтесь со своим стоматоло�

гом перед тем, как начать использование зубных паст с повы�

шенным содержанием абразивных веществ совместно с элек�

трической зубной щеткой.

• Данный прибор является предметом личной гигиены и должен

использоваться индивидуально.

• Не прижимайте насадку щетинками к зубам и деснам слишком

сильно и не касайтесь их никакими другими пластиковыми

деталями щетки, кроме щетины. Не чистите одну область щет�

кой в течение продолжительного времени.

• Не рекомендуется использовать прибор при обострении паро�

донтита и после фиксации несъемных конструкций (если не

прошло еще минимум 24 часа).

3
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2. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предупреждение:
Указывает на потенциально опасную ситуацию, разви�
тие которой может привести к серьезным травмам.

Перед использованием прибора внимательно прочитайте

данный раздел, соблюдайте основные правила техники безопас�

ности, включая следующие:

• Используйте прибор только по прямому назначению, указанно�

му в данном руководстве.

• Рекомендованный возраст для пользования данным прибором –

от 12 лет.

• Никогда не оставляйте ребенка без присмотра рядом с рабо�

тающим прибором. Дети должны использовать прибор под

присмотром взрослых.

• Настоящий прибор, а также его составные части и упаковочные

материалы (картонная упаковка, пластиковые пакеты и т.д.) не

являются игрушками! Прибор содержит мелкие детали, кото�

рые могут быть проглочены. Всегда храните прибор, составные

части и упаковочные элементы в недоступном для младенцев и

детей месте.

• Данный прибор не предназначен для самостоятельного

использования лицами (включая детей) с ограниченными

физическими или умственными способностями, или с недоста�

точным опытом и знаниями, если они не будут обучены и про�

инструктированы по вопросам использования прибора лица�

ми, ответственными за их безопасность. 

• Перед каждым использованием убедитесь, что прибор и его

компоненты не повреждены. В случае обнаружения неисправ�
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ностей или повреждений не пользуйтесь изделием и обрати�

тесь в ближайший к Вам сервисный центр CS Medica, адрес

которого указан в настоящем руководстве. 

• Не подключайте зарядное устройство (приобретается отдель�

но) и USB�кабель к сети мокрыми руками.

• Не допускайте попадания воды на USB�кабель – он не являет�

ся водонепроницаемым.

• Перед подключением USB�кабеля к прибору необходимо убе�

диться, что в гнезде подзарядки прибора нет воды. После под�

зарядки всегда устанавливайте гидроизоляционную заглушку

в гнездо подзарядки.

• При использовании прибора с функцией ирригации напра�

вляйте струю воды только на зубы и десны. Не направляйте

струю воды в глотку, нос, ухо и другие части тела. Струя воды,

подаваемая под напором, может быть небезопасной и нанести

вред здоровью.

• Перед использованием и очисткой убедитесь в том, что при�

бор отключен от сети.

• Не допускайте обматывания USB�кабеля вокруг каких�либо

частей тела, это может привести к травме или удушению.

Внимание:
Указывает на потенциально опасную ситуацию, разви�
тие которой может привести к незначительной травме,
травме средней тяжести или порче имущества.

• Прибор предназначен для использования в помещении.

• Не пользуйтесь зарядным устройством (приобретается

отдельно), технические характеристики которого отличаются

от указанных в данном руководстве (см. п. 6 и п. 11).

• Прежде чем подключить зарядное устройство к электросети,

убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует значе�
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ниям, указанным на Вашем зарядном устройстве (приобрета�

ется отдельно). 

• Используйте только чистую воду или другие растворы, реко�

мендованные Вашим стоматологом и предназначенные для

использования в ирригаторах. Не используйте жидкости для

полоскания, которые содержат йод или отбеливатель, а также

эфирные масла. Их использование может ухудшить работу

прибора и сократить срок эксплуатации. 

• Не пользуйтесь прибором в режиме ирригации полости рта,

если система не подключена к емкости с жидкостью.

• Не оставляйте и не храните прибор в местах, откуда он может

упасть или попасть в ванну, умывальник или раковину.

• Очищать изделие следует в соответствии с рекомендациями,

описанными в п. 8 настоящего руководства.

• Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать устройство

самостоятельно.

• Нажимайте на кнопки подушечкой пальца, а не ногтем, чтобы

не повредить поверхность кнопок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО
ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ!

В качестве растворов для ирригации полости рта 
запрещено использовать следующее: 
• Растворы, имеющие в составе взвешенные частицы (настои,

отвары, суспензии и др.). 

• Использование вязких растворов с осадком может ухудшить

работу ирригатора и привести к закупориванию трубки или

насоса. 

• Растворы, имеющие масляную основу. Их применение может

оказать разъедающее воздействие на трубку ирригатора.
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• Различные антисептические растворы (марганцовка, хлоргек�

сидин и др.).

• Обычные растворы для полоскания рта (коммерчески доступ�

ные ополаскиватели, которые не имеют четкого показания 

к применению в ирригаторе).

• Солевые растворы, зубную пасту или химические вещества.

Рекомендуется к применению для ирригации полости рта 
следующее:
• Чистая теплая вода (до 40 °С), предварительно очищенная че�

рез фильтр.

• Специальные растворы, показанные к применению в ирригаторе.

Соблюдайте следующие правила обращения с USB7кабелем:
• Не повреждайте и не обрывайте USB�кабель.

• Не растягивайте, не сгибайте и не перекручивайте USB�кабель.

• Не вносите изменения в конструкцию USB�кабеля.

• Не кладите тяжелые предметы на USB�кабель.

• Не используйте USB�кабель с поврежденным проводом или

коннектором. 

• Не пользуйтесь неисправным гнездом питания.
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3. ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

Конструктивно�функциональные особенности прибора поз�

воляют сделать процесс ухода за полостью рта простым и эф�

фективным.

DualBrush1 2 в 1
Электрическая звуковая зубная щетка 
+ Ирригатор полости рта

Благодаря современной технологии комбини�

рованной чистки DualBrush, в одном приборе пол�

ноценно реализованы две функции, необходимые

для комплексного ухода за полостью рта:

• чистка электрической звуковой зубной щеткой,

• ирригация полости рта мощной импульсной

струей жидкости.

Технология Water x Brush2

Особая конструкция насадки�щетки с каналом

подачи жидкости позволяет одновременно ис�

пользовать сразу две функции: чистку зубов щет�

кой и очищение межзубных промежутков струей

воды для достижения наилучших результатов.

Система подачи жидкости 
Water Pipe Plus+3

Простота конструкции прибора c отводной

трубкой и клипсой фиксации позволяет исполь�

зовать любую удобную емкость (стакан, бокал,

кружку и т. д.) в качестве резервуара для прове�

дения процедуры. Поставив емкость под проточ�

1 От англ. Dual – рус. «двойная», от англ. Brush – рус. «чистка».
2 От англ. Water – рус. «вода», от англ. Brush – рус. «чистка».
3 От англ. Water – рус. «вода», от англ. Pipe – рус. «трубка», 

от англ. Plus – рус. «плюс».
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ную воду и легко подключив трубку к прибору, 

Вы можете пользоваться неограниченным объе�

мом водопроводной воды.

Пять различных режимов
Два режима чистки щеткой, режим комбинированной чистки

щеткой и ирригатором Water x Brush,  два режима чистки ирри�

гатором обеспечат качественный уход за полостью рта в соот�

ветствии с разными нуждами.

4 насадки в комплекте
Насадка�щетка для чистки зубов (1 шт.), стандартная насадка

ирригатора (1 шт.), ортодонтальная насадка ирригатора (1 шт.)

с щетинками для очистки брекетов и пародонтальная насадка

ирригатора (1 шт.) с мягким наконечником. Умная система авто�

матического определения типа насадки при установке. 

Насадка7щетка с щетинками DuPont
Ультратонкие щетинки из нейлона (толщиной всего 0,127 мм

каждая) закругленной формы, обработанные по специальной

технологии, и волнообразная форма щетины позволяют

эффективно очищать зубы в самых труднодоступных местах,

сохраняя при этом здоровье эмали и десен. Каждая щетинка

прочно закреплена в основании насадки, что предотвращает

выпадение щетинок в процессе чистки.

Индикация износа щетины 
По мере пользования насадкой�щеткой, примерно к 10�й не�

деле, происходит обесцвечивание щетинок�индикаторов в верх�

ней части головки насадки (синие щетинки), что дополнительно

напоминает Вам о необходимости заменить насадку.

Умный таймер
Прибор оснащен 2�минутным умным четырехфазным тайме�

ром, который делает паузу каждые 30 секунд, чтобы сориенти�
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ровать пользователя на равномерную очист�

ку каждого из четырех квадрантов ротовой

полости, и отключает прибор по прошес�

твии двух минут – времени, рекомендован�

ного стоматологами для чистки зубов.

Рекомендованная последовательность

чистки – правый верхний квадрант (Q1), ле�

вый верхний квадрант (Q2), правый нижний

квадрант (Q3), левый нижний квадрант (Q4).

Энергоемкий Li7ion7аккумулятор
Встроенный аккумулятор 1300 мАч позволяет использовать

ирригатор до 15 дней без подзарядки. Отсутствует «эффект

памяти» аккумулятора – прибор можно подзаряжать по мере

необходимости, не дожидаясь полной разрядки, емкость акку�

мулятора снижаться не будет.

Универсальный USB7кабель Type7C
Удобство подзарядки от USB�разъема компьютера, а также от

розетки с USB�разъемом либо стандартной розетки с помощью

зарядного устройства (не входит в комплект поставки).

Твердый чехол для хранения и поездок
Твердый корпус чехла обеспечит аккуратное и бережное хра�

нение прибора и аксессуаров в домашних условиях и длитель�

ных поездках.

4. НАЗНАЧЕНИЕ 
И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Электрическая звуковая зубная щетка с

функцией ирригации полости рта CS

Medica AquaPulsar CS�9000 DualBrush

предназначена для комплексного ухода за
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полостью рта взрослых и детей от 12 лет. Благодаря современ�

ной технологии комбинированной чистки DualBrush в одном

приборе полноценно реализованы две функции: чистка элек�

трической звуковой зубной щеткой и ирригация полости рта

мощной импульсной струей жидкости. 

Благодаря звуковому принципу работы ультратонкие щетинки

DuPont совершают быстрые выметающие движения от десны 

к краю зуба. За счет очень быстрых

движений из смеси зубной пасты и во�

ды образуются микропузырьки, кото�

рые устремляются вглубь межзубных

промежутков и очищают налет между

зубами. 

При использовании прибора в режиме ирригации плости рта

с направленной струей воды деликатно удаляется мягкий зуб�

ной налет, очищается межзубное пространство, пришеечные

области зубов и другие труднодоступные места полости рта от

остатков пищи. Прибор незаменим при ношении брекет�систем

и ортопедических конструкций (коронок, съемных/несъемных

протезов). 

Система подачи жидкости Water Pipe Plus+ через отводную

трубку с клипсой позволяет использовать любую удобную ем�

кость в качестве резервуара для проведения процедуры. 

Использование в приборе жидкостей для полоскания полости

рта, рекомендованных Вашим стоматологом, усиливает эффект

очистки. Это могут быть специальные жидкости для ирригации,

бальзамы, ополаскиватели полости рта и др. После использова�

ния любых растворов промывайте систему, чтобы препятство�

вать образованию отложений на внутренних частях прибора

(см. п. 8. «Уход, хранение и очистка»).
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5. ОПИСАНИЕ 

Ниже приведены основные составные части и комплектующие

электрической звуковой зубной щетки с функцией ирригации

полости рта CS Medica AquaPulsar CS�9000 DualBrush. 

1 – Рукоятка (электронный блок)

2 – Кнопка Вкл./Выкл.

3 – Кнопка переключения

режимов работы (кнопка «М»)

4 – Режимы работы 

с насадкой�щеткой: 

Daily («Ежедневный») 

White («Отбеливающий») 

5 – Режим с технологией

совмещения чистки щеткой 

и ирригации полости рта 

Water x Brush
6 – Режимы работы 

с насадками ирригатора:

Intense («Интенсивный»)

DIY1 (настройка

пользователем) 

+ Световой индикатор низкого

уровня заряда 

7 – Штифт 

(место установки насадок) 

8 – Отверстие подключения

отводной трубки подачи

жидкости

9 – Гнездо подзарядки 

с заглушкой 

10 – Клипса фиксации 

на емкости с жидкостью

11 – Отводная трубка подачи

жидкости 

11.1 – штекер подключения 

к прибору

11.2 – фильтр защиты от крупных

частиц 

12 – Защитный колпачок щетины

для насадки�щетки 

13 – Насадка�щетка для чистки

зубов 

14 – Канал подачи жидкости 

15 – Стандартная насадка

ирригатора

16 – Ортодонтальная насадка

ирригатора

17 – Пародонтальная насадка

ирригатора 

18 – USB�кабель для подзарядки 

Type�C СH�9000

18.1 – коннектор USB Type�C 

для подключения 

к гнезду подзарядки 

18.2 – USB�разъем для подключения

к USB�разъему источника

питания

19 – Твердый чехол для хранения 

и поездок 

20 – Руководство по эксплуатации 

с гарантийным талоном 

1 DIY (от англ. Do It Yourself) – рус. «Cделай это сам».
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РУКОВОДСТВО 

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

С ГАРАНТИЙНЫМ

ТАЛОНОМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

ЗВУКОВАЯ ЗУБНАЯ

ЩЕТКА С ФУНКЦИЕЙ

ИРРИГАЦИИ ПОЛОСТИ РТА 

CS MEDICA AquaPulsar 

CS�9000 DualBrush ECLIPSE 

CS�9000 DualBrush SIRIUS 

1

7

8

9

18

19

20

18.2

11 12

13

15 16 17

14

10

11.1

11.2

18.1

2

3

4

6

5
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6. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Примечание:
перед каждым использованием обязательно проверяйте при�
бор, USB�кабель и штекер зарядного устройства (приобретается
отдельно) на отсутствие повреждений.

Подзарядка прибора
Особенностью электрической звуко�

вой зубной щетки с функцией ирригации

полости рта CS Medica AquaPulsar CS�

9000 DualBrush является возможность

работы от встроенного энергоемкого

аккумулятора.

После приобретения прибора сразу же зарядите его непре�

рывно до максимального уровня.

1. Извлеките заглушку на задней стороне прибора и с усилием

вставьте коннектор USB�кабеля до упора в гнездо подзарядки.

2. Выберите один из следующих способов подзарядки: 

• От электросети 220 В
� соедините USB�кабель с заряд�

ным устройством (приобретается
отдельно). Вставьте штекер за�

рядного устройства в электричес�

кую розетку.

Примечание:
для подзарядки прибора всегда используйте зарядное устройство
с техническими параметрами, которые указаны на рисунке и в п. 11.

AC 100–240 В,
50/60 Гц 
0,3 А
DC 5 В, 1 А
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• Напрямую от USB7разъема компьютера 
или другого устройства
� подсоедините USB�кабель к USB�разъему выбранного уст�

ройства.

Начнется подзарядка, на что укажут загоревшиеся поочередно

световые индикаторы. После того как прибор будет полностью

заряжен, все световые индикаторы будут светиться одновременно.

Общее время до полной подзарядки составляет приблизи�

тельно 3 часа. 

Для последующих подзарядок аккумулятора продолжитель�

ность составит 3 часа (непрерывно).

Индикация остаточного заряда аккумулятора
В выключенном состоянии прибора нажмите и удерживайте

кнопку « » для включения индикации остаточного уровня

заряда аккумулятора: 

• 5 световых индикаторов подсвечиваются – 

высокий уровень заряда 90–100%, подзарядка не требуется;

• 4 световых индикатора подсвечиваются – 

уровень заряда выше среднего 60–80%;

• 3 световых индикатора подсвечиваются – 

средний уровень заряда 40–50%;

• 2 световых индикатора подсвечиваются – 

низкий уровень заряда 20–30%;

• 1 световой индикатор DIY горит красным цветом – 

крайне низкий уровень заряда менее 10%, 

требуется подзарядка. 

Примечания: 
• в процессе подзарядки прибор и зарядное устройство (приоб�

ретается отдельно) могут немного нагреваться; 
• во время подзарядки прибор не будет включаться.

CS-9000__116477_ -10429_MB__11-18-2024.qxp  18.11.2024  13:41  Page



По завершении подзарядки установите заглушку в гнездо

подзарядки для обеспечения дополнительной герметичности

прибора.

Установка/замена сменных насадок
Прежде чем приступать к установке/замене насадки, убеди�

тесь в том, что прибор выключен. 

• Возьмите необходимую насадку, убедитесь в ее исправности и

установите на металлический штифт в верхней части рукоят�

ки, располагая головку насадки фронтально, как указано на

рисунке.

• Для замены насадки аккуратно потяните насадку вверх.

• Установите другую насадку.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

7.1. Чистка электрической зубной щеткой
1. Установите насадку�щетку на прибор. Благодаря автоматиче�

ской системе определения типа насадки прибор предложит

выбрать один из трех режимов: режимы чистки щеткой Daily

(«Ежедневный») или White («Отбеливающий») и режим комби�

нированной чистки Water x Brush (чистка и ирригация). Выбе�

16
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рите один из двух режимов чистки щет�

кой (Daily или White) последовательным

нажатием кнопки «M».

2. Смочите щетину водой и выдавите на нее

немного зубной пасты. После этого по�

местите насадку в ротовую полость. 

3. Расположите щетинки насадки под углом

45 градусов по отношению к линии

десны.

4. Нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы вклю�

чить питание щетки.

5. Аккуратно касаясь зубов и десен щетинка�

ми, медленно перемещайте головку щетки

по зубам в горизонтальном направлении,

совершая легкие круговые движения и за�

держиваясь по несколько секунд на по�

верхности каждого зуба, захватывая меж�

зубные промежутки и десны, для наилуч�

шей очистки и массажного воздействия.

6. Для очистки внутренней поверхности пе�

редних зубов наклоните рукоятку щетки

немного вперед. Очищайте каждый зуб,

перемещая прибор вверх и вниз.

7.2. Технология Water x Brush: чистка с ирригацией
Для использования насадки�щетки с функ�

цией ирригации межзубных промежутков

переключите прибор в режим Water x Brush,

используя кнопку «М».

При чистке соблюдайте все рекоменда�

ции, описанные выше при использовании

насадки�щетки.

17
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Данная функция позволит Вам более качественно проработать

межзубные промежутки, идеально подходит для чистки виниров,

протезов, имплантов, брекет�систем и мостов, удаляет бактерии,

налет и остатки пищи даже из самых труднодоступных мест.

Данный прибор оснащен функцией умного четырехфазного

таймера, который будет совершать паузу каждые 30 секунд

чистки, что позволит пользователю концентрироваться на чист�

ке каждого из 4 условных квадрантов ротовой полости в течение

30 секунд. Не забывайте очищать все поверхности зуба, включая

окклюзионную, вестибулярную и язычную. 

Прибор автоматически выключится по прошествии двух минут –

времени, рекомендованного стоматологами для чистки. Чтобы

выключить прибор, не дожидаясь автоматического выключения,

просто нажмите кнопку Вкл./Выкл.
Примечание:
использование данной зубной щетки безопасно для пломб, бре�
кетов и ортопедических конструкций (коронок, мостов, виниров
и т. д.). При использовании на брекетах щетина насадки будет
изнашиваться быстрее.

Правильная чистка зубов
Поверхность зуба и окклюзионная поверх�

ность: во время чистки держите щетину под

углом 90° к поверхности зуба.

Граница между зубами и десной: во время

чистки держите щетину под углом 45° к по�

верхности зуба.

Задняя сторона резцов или область неровно

расположенных зубов: вертикально прижи�

майте головку щетки к зубу и очищайте их по

очереди, учитывая угол расположения зубов.
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7.3. Чистка ирригатором полости рта
Примечания:
• функция ирригации полости рта не заменяет чистку зубной

щеткой, а является дополнением к ней;
• из�за гигиенических соображений перед первым использова�

нием, а также в случае если устройство не использовалось в
течение длительного времени, внутреннюю систему ирригато�
ра и отводную трубку необходимо промыть;

• НИКОГДА не оставляйте прибор включенным в режиме ирри�
гатора, если он не используется. При отсутствии жидкости
создаваемое давление может повредить прибор. 

1. Установите необходимую насадку ирригатора на прибор. Бла�

годаря автоматической системе определения типа насадки

прибор предложит выбрать один из двух режимов: Intense

(«Интенсивный») или DIY (настройка пользователем).

Intense («Интенсивный») –
режим с высоким уровнем интенсивно�

сти для повседневного применения: уда�

ления остатков пищи из межзубных про�

межутков и ухода за ортопедическими

конструкциями (имплантами, коронками

и мостами).

DIY (Do It Yourself) – 
режим с широким диапазоном давления

струи воды, позволяет адаптировать и

настроить интенсивность каждого режи�

ма под личные ощущения.

19

Intense (860 кПа)

DIY (400–1050 кПа)
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2. Система подачи жидкости Water Pipe

Plus+ позволяет использовать любую

удобную емкость (стакан, бокал, кружку

и т. д.) в качестве резервуара для прове�

дения процедуры. Вставьте штекер

отводной трубки в отверстие на задней

стороне прибора. Размотайте необходи�

мую длину трубки и с помощью клипсы

зафиксируйте на выбранной емкости,

чтобы фильтр трубки доходил до дна.

Наполните емкость теплой водой или

раствором для полоскания рта, реко�

мендуемым Вашим стоматологом.

Примечания: 
• использование в системе нефильтрованной водопроводной

воды может со временем привести к образованию известко�
вого налета и отложений во внутренних частях прибора, что в
свою очередь может отрицательно сказаться на его работе;

• не используйте горячую воду (выше 40 °С).

3. Поместите насадку в ротовую полость и только после этого

включите питание, нажав на кнопку (Вкл./Выкл.) для начала

процесса ирригации.

Для облегчения привыкания к процедуре ирригации первые

несколько чисток можно пользоваться режимом DIY c мини�

мальным уровнем давления струи. 

4. Нажатием на кнопку переключения режимов «M» выберите

наиболее подходящий в данный момент режим ирригации. Во

время ирригации Вы также можете менять текущий режим на

другой, постепенно нажимая на кнопку переключения режи�

мов «M». Выбранный режим отображается соответствующим

световым индикатором. 
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Для входа в режим установки наиболее комфортного уровня

давления струи нажмите кнопку «М» и выберите режим DIY,

зажмите и удерживайте кнопку «М» – уровни давления циклич�

но начнут меняться от наименьшего показателя к наибольшему

и обратно, световой индикатор будет продолжительно мигать.

Для выбора подходящего уровня давления отпустите кнопку

«М». Чтобы избежать разбрызгивания воды, включайте и

выключайте ирригатор только при нахождении насадки во рту.

5. Данный прибор оснащен функцией 2�минутного таймера

автоматического выключения. Если Вам необходимо продол�

жить процедуру, включите прибор повторно. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Примечание: 
чтобы избежать разбрызгивания воды, включайте и выклю�
чайте ирригатор только при нахождении насадки во рту.

Во время ирригации держите прибор в вертикальном положе�

нии, а рот приоткрытым. Слегка наклонитесь над раковиной,

чтобы в нее стекала вода.

Направляйте водную струю под углом

90° к линии зубов. Направление водного

потока можно регулировать, поворачи�

вая рукоятку прибора, чтобы подавае�

мая струя воды очищала все труднодо�

ступные участки полости рта.

Совершайте круговые движения вдоль

линии десен и между зубами, как показано на рисунке. 

Для достижения наилучшего результата начинайте с задних

зубов и постепенно переходите к передним. 

Обратитесь к Вашему стоматологу для получения дальнейших

рекомендаций по использованию прибора. 

21
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ВИДЫ НАСАДОК ИРРИГАТОРА И ИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1. Стандартная насадка
� предназначена для проведения ежед�

невных процедур общей гигиены поло�

сти рта.

2. Ортодонтальная насадка
� предназначена для эффективного и бе�

режного ухода за брекет�системами и

ортодонтическими конструкциями.

3. Пародонтальная насадка
� насадка с мягким наконечником, пред�

назначена для деликатной гигиены

пародонтальных карманов при воспа�

ленных состояниях десен и повышен�

ной их чувствительности.

По завершении процедуры ирригации полости рта выклю�

чите устройство, нажав на кнопку « » (Вкл./Выкл.).

Снимите насадку, отсоедините трубку от прибора.

22
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8. УХОД, ХРАНЕНИЕ И ОЧИСТКА

Для поддержания прибора в хорошем состоянии и защиты

его от повреждений следуйте данным указаниям.

Очистка насадки7щетки 
1. Снимите насадку с рукоятки.

2. Промойте насадку проточной

водой. Стряхните излишек во�

ды. Допускается периодическое

выдерживание насадки в спе�

циальных очищающих раство�

рах для зубных протезов. 

3. Ежедневно промывайте основа�

ние насадки теплой водой.

4. Заменяйте насадку для щетки не

реже одного раза в три месяца.

• Если при использовании прибора в режиме ирригации Вы
применяете какие7либо растворы для полоскания рта, обяза7
тельно промывайте систему после каждого использования.
Для этого полностью наполните выбранную емкость теплой
чистой водой и включите прибор, направляя при этом насад7
ку ирригатора вниз в раковину, до полного расходования
воды, после чего отключите прибор. Затем промойте
отдельно насадку для ирригатора в течение нескольких
секунд под струей воды.

• Загрязненную поверхность рукоятки также можно смочить

водой, а затем протереть тканью.

• Несмотря на то что прибор является водонепроницаемым, не

погружайте его в воду на длительное время.
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• Всегда храните прибор и аксессуары в чехле для хранения и

поездок. 

• Никогда не проводите очистку при помощи бен�

зина, растворителя или мыльного раствора. 

• Внутренняя система прибора и отводная трубка

могут быть очищены от известкового налета и

отложений при помощи белого уксуса 5%. Подготовьте 60 мл

уксусного раствора, состоящего из уксуса 5% и воды (в соот�

ношении 1:4). Налейте в выбранную емкость подготовленный

раствор, включите режим Intense, направьте насадку в ракови�

ну. Повторно добавьте чистой воды и включите прибор, напра�

вив насадку ирригатора в раковину, для удаления остатков

уксусного раствора, прополощите еще раз чистой теплой

водой и протрите насухо.

• Следите за тем, чтобы рукоятка, USB�кабель и зарядное

устройство (приобретается отдельно) были сухими перед под�

ключением к электрической сети.

• Обязательно храните прибор, комплектующие и упаковочные

элементы в недоступном для младенцев и детей месте.

• Не оставляйте прибор без присмотра в присутствии детей или

недееспособных лиц.

• Не подвергайте прибор или его детали сильным ударам,

например, не роняйте его на пол.

• Не храните прибор под прямыми солнечными лучами.

• Соблюдайте условия хранения и транспортирования прибора,

указанные в п. 11 настоящего руководства.

• Утилизация устройства и любых заменяемых деталей должна

осуществляться в соответствии с местными нормативными

актами.

• Насадки для ирригатора Вы можете приобрести отдельно.

Рекомендуется заменять стандартную насадку каждые 6 меся�

Р
а
ст
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цев использования, а насадку�щетку, ортодонтальную насадку

или пародонтальную насадку каждые 3 месяца.

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Надлежащая утилизация продукта 
(отработанное электрическое 
и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему ука�

зывает, что данный прибор не подлежит утилизации

вместе с другими домашними отходами по оконча�

нии своего срока службы. Чтобы предотвратить воз�

можный ущерб для окружающей среды вследствие

неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста,

отделите это изделие от других типов отходов и

утилизируйте его надлежащим образом для рацио�

нального повторного использования материальных

ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные

пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к мест�

ным органам власти для получения подробной информации о

том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безо�

пасной переработки.
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10. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Симптом

Ничего 

не происходит

при нажатии 

на кнопку « »
(Вкл./Выкл.) 

Вибрации

щетинок

слишком

медленные

и слабые

После включе�

ния прибора

вода 

из насадки 

не поступает

Вода протекает

из�под насадки.

Напор воды

недостаточно

мощный

Причина

• Аккумулятор разряжен

по причине:

� прибор новый, 

его только приобрели

� прибор не использовал�

ся более 3 месяцев 

• Полностью закончился

заряд аккумулятора

• Рабочий ресурс акку�

мулятора подошел 

к концу

Вы слишком сильно

прижимаете щетину к

поверхности зубов

• В емкости закончилась

вода

• Конец отводной трубки

подачи жидкости выше

уровня воды / трубка

не полностью

расправлена 

• Засорилась насадка

• Насадка установлена
неплотно

Способ решения

• Зарядите прибор до макси�

мального уровня в течение 

3 часов (непрерывно).

• Зарядите прибор до макси�

мального уровня в течение 

3 часов (непрерывно).

• Обратитесь в ближайший 

к Вам сервисный центр 

CS Medica.

Во время чистки слегка

прикасайтесь щетиной 

к  поверхности зубов.

• Наполните емкость

жидкостью.

• Долейте воды, чтобы конец

трубки находился в воде /

удостоверьтесь 

в правильности установки

трубки в емкости.

• Произведите очистку

насадки.

• Снимите насадку и установи�

те снова на место.
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В случае если ни одно из предложенных решений не позволи�

ло решить проблему, не пытайтесь ремонтировать прибор

самостоятельно! Ни одна из его деталей не предназначена для

обслуживания пользователем. 

При обнаружении дефектов обращайтесь в ближайший к Вам

сервисный центр CS Medica (адреса сервисных центров указаны

в конце данного руководства по эксплуатации).

Прибор не требует специального технического обслуживания.

Не загораются

световые инди�

каторы зарядки

• Заряд аккумулятора

снизился до критично�

го уровня

• Зарядное устройство 

не вставлено в электри�

ческую сеть

• Нет питания в электри�

ческой сети

• Неплотное соединение

зарядного устройства 

с USB�кабелем или

прибором

• Зарядите прибор до мак�

симального уровня (непре�

рывно) в течение 3 часов.

• Убедитесь, что зарядное

устройство вставлено 

в электрическую сеть. 

• В случае необходимости

извлеките зарядное

устройство из розетки 

и вставьте его снова.

• Попробуйте использовать

другое исправное зарядное

устройство с требуемыми

техническими

характеристиками.

• Обеспечьте плотный контакт

всех указанных элементов.

CS-9000__116477_ -10429_MB__11-18-2024.qxp  18.11.2024  13:41  Page



28

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ

1. При покупке товара требуйте правильного заполнения гарантийного талона:
проставления печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия
исчисляется с даты покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона
РФ «О защите прав потребителей», регулируются законодательством стра�
ны и ни в коей мере не ограничивают права потребителей.

2. Гарантия теряет силу в случаях:
� использования прибора с нарушением требований руководства по эксплу�

атации;
� при ущербе в результате умышленных или ошибочных действий потребителя;
� наличия механических или иных повреждений изделия;
� проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних предме�

тов внутрь изделия;
� разборки или любого другого постороннего вмешательства в конструкцию

прибора.
3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия,

вызванные следующими причинами:
� естественным износом частей, имеющих ограниченный срок службы;
� использованием некачественных, выработавших свой ресурс принадлежностей; 
� действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение и др.).

*** Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание***

*** Бесплатное пожизненное сервисное обслуживание – сервисное обслуживание
в течение установленного срока службы изделия, включающее в себя:
� проверку изделия на соответствие техническим параметрам;
� восстановление работоспособности изделия без замены деталей (необходимая

замена деталей проводится за счет потребителя без взимания платы за
проводимые работы, за исключением случаев ремонта по гарантии в течение
действия гарантийного срока);

� консультации по использованию и хранению изделия.

Сроки службы и гарантии

Комплектующие Срок гарантии Срок службы
Рукоятка (электронный блок) 2 года 2 года

USB�кабель Type�C CH�9000 1 год 1 год

Стандартная насадка ирригатора 6 месяцев 6 месяцев

Насадка�щетка, ортодонтальная насадка 
ирригатора, пародонтальная насадка 
ирригатора 3 месяца 3 месяца
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г.

№ 2463 предметы личной гигиены (в т.ч. зубные щетки и другие аналогичные

товары) входят в Перечень непродовольственных товаров надлежащего каче�

ства, не подлежащих обмену.

В соответствии с п. 5 статьи 18 закона «О защите прав потребителей» 

от 07.02.1992 № 2300�1 «Продавец (изготовитель), уполномоченная организа�

ция или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обя�

заны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необхо�

димости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать

в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недо�

статка товара продавец (изготовитель), уполномоченная организация или

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны про�

вести экспертизу товара за свой счет.

Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы товара 

и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой эксперти�

зы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки воз�

никли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготови�

тель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), уполномо�

ченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимате�

лю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее

проведением расходы на хранение и транспортировку товара».
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Дата обращения «_________» ______________________ ____________ г.

Заключение мастера, выполненные работы __________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Дата выдачи (возврата) 
прибора потребителю «__________» _________________ __________ г.

Подпись                                   Работу принял ______________________ 
или штамп мастера                                           (подпись клиента)

Гарантийный талон

Модель __________________________________________________________

Серийный номер ________________________________________________

Дата продажи «_________» _______________________ ____________ г.

Штамп магазина            Подпись продавца _________________

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, 
внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя ___________________________
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11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Электрическая звуковая зубная щетка 
с функцией ирригации полости рта 
CS Medica AquaPulsar 

Модель CS�9000 DualBrush ECLIPSE 
CS�9000 DualBrush SIRIUS

Электрические параметры Зарядное устройство 
(приобретается отдельно): 
AC 100–240 В, 50/60 Гц 0,3 A 
DС 5 В, 1 А    

Потребляемая мощность Во время работы: 6 Вт  
При подзарядке:  2,5 Вт  

Источник питания Литий�ионный аккумуляторный элемент
питания 3,7 В / 1300 мАч  

Напряжение 5,0 В / 1,0 А   

Время непрерывной работы после Не менее 15 дней (при условии, 
полной подзарядки что прибор используется 2 раза в день 

по 2 минуты после полной подзарядки) 

Частота пульсации струи воды Water x Brush: 1400 имп/мин 
функции ирригации Intense: 1700 имп/мин

DIY: от 1400 до 1700 имп/мин 

Количество режимов работы 5

Частота колебаний щетинок Daily: 32 000 движ/мин
White: 34 000 движ/мин
Water x Brush: 32 000 движ/мин 

Давление воды при разных Water x Brush: 500 кПа
режимах работы Intense: 860 кПа 

DIY: от 400 кПа до 1050 кПа

Умный таймер Четырехфазный таймер: пауза каждые 
30 секунд (в режимах работы чистки
насадкой�щеткой)
Таймер автоматического выключения – 
2 минуты

Условия эксплуатации:
температура 
окружающего воздуха от 5 до +40 °С
относительная влажность от 30 до 95% (без образования конденсата)   
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Условия хранения / транспортирования:
температура 
окружающего воздуха от –20 до +55 °С
относительная влажность от 10 до 95% (без образования конденсата)
атмосферное давление от 860 до 1060 гПа                                       

Габаритные размеры 40 х 33 х 250 мм (Ш х В х Г)
Длина отводной трубки – 800 мм

Масса Не более 150 г

Защита от поражения 
электрическим током Класс III

Степень защиты корпуса 
электронного блока IPX7 

Степень защиты от поражения 
электрическим током (токи утечки) Type B

Комплект поставки Рукоятка (электронный блок), 
отводная трубка с клипсой фиксации,
насадки 4 шт. (насадка�щетка с защитным
колпачком (1шт.), 
стандартная ирригатора (1шт.),
ортодонтальная ирригатора (1шт.),
пародонтальная ирригатора (1шт.)), 
USB�кабель Type�C СH�9000, 
чехол для хранения и поездок,
руководство по эксплуатации 
с гарантийным талоном

Специальные условия реализации не установлены.

CS-9000__116477_ -10429_MB__11-18-2024.qxp  18.11.2024  13:41  Page



33

Ниже приведены дополнительные принадлежности, которые

можно приобрести отдельно:

1. Насадки для чистки зубов 
CS Medica AP79001 
для электрической звуковой
зубной щетки с функцией
ирригации полости рта 
CS Medica AquaPulsar 
CS79000 DualBrush

В комплекте: 
2 насадки�щетки

2. Набор насадок для ирригации 
CS Medica AP79002 
для электрической звуковой
зубной щетки с функцией
ирригации полости рта 
CS Medica AquaPulsar 
CS79000 DualBrush

В комплекте: 
1 стандартная насадка ирригатора, 
1 ортодонтальная насадка

ирригатора,
1 пародонтальная насадка

ирригатора
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IPX 7

Символ Расшифровка

Производитель

Обратитесь к руководству по эксплуатации

Знак обращения продукции на рынке 

Евразийского экономического союза

Знак соответствия директиве ЕС

Степень защиты корпуса электронного блока 

от проникновения твердых предметов и воды

Изделие Класса III 

Защита от поражения электрическим током

Рабочая часть Типа B

Степень защиты от поражения электрическим током

(токи утечки)

Для использования только внутри помещений

Надлежащая утилизация продукта (отработанное

электрическое и электронное оборудование)

Температурный диапазон / Диапазон влажности /

Ограничение атмосферного давления

Порядковый (серийный) номер 

Код (номер) партии

Для подключения электроприбора к питающей сети

требуется отдельное зарядное устройство

SN

34

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Условные обозначения, знаки, символы и пиктограммы,

которые могут располагаться на изделии, товарной упаковке

и в сопроводительной документации, имеют следующую рас�

шифровку:

III
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Возможность утилизации использованной упаковки

ХХ – цифровое обозначение материала упаковки

YYYYY – буквенное обозначение материала упаковки

Полиэтилен низкой плотности

Бумага

Полиэтилен низкой

плотности

Бумага

4

22

LDPE

PAP

XX

YYYYY
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ДАТА ПРОИЗВОДСТВА ПРИБОРА

Дата производства зашифрована в серийном номере (SN),

который расположен на задней части рукоятки и имеет структу�

ру YYMNNNNN. Где YY обозначает последние две цифры года

производства, M – номер месяца производства (1–9 соответ�

ствуют месяцам с января по сентябрь, X – октябрь, Y – ноябрь,

Z – декабрь), NNNNN – порядковый номер изделия.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА USB7КАБЕЛЯ TYPE7C (МОДЕЛЬ CH79000) 

Дата производства зашифрована в LOT�номере, который рас�

положен на стикере, имеет структуру YYMMNNNN, где YY обоз�

начает последние две цифры года производства, MM – номер

месяца производства, NNNN – порядковый номер партии.

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C�CN.НА46.В.07512/23

от 21.12.2023 г. Срок действия до 20.12.2028.

Соответствует требованиям Технического регламента Тамо�

женного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совмести�

мость технических средств».

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д�CN.РА11.B.08467/23

от 27.12.2023. Срок действия до 26.12.2028.

Соответствует требованиям Технического регламента Тамо�

женного союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения

опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектро�

ники».
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Схема расположения Сервисного центра в Москве

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 
И СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОДУКЦИИ
CS MEDICA

Адрес и телефон Сервисного центра в Москве:
ООО «СиЭс Медика ТехЭксперт»
115114, г. Москва, Кожевнический проезд, дом 1, 
центральный вход, 1 этаж БЦ «Ривер Плэйс» (метро «Павелецкая»)

Тел.: (499) 995�11�32 (многоканальный)

E7mail: cstechexpert@mail.ru

www.cstechexpert.ru

Часы работы Сервисного центра в Москве:
пн–пт: с 9:30 до 19:00 (без перерыва на обед), 
сб: с 10:00 до 18:00 (без перерыва на обед), 
вс и праздничные дни – выходной
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• Арзамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2,

оф. 22, тел.: (831) 472�96�05, arz_cs@bk.ru

• Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье», ул. Суворова, д. 2, 

оф. 7, тел.: (8182) 64�09�55, 20�22�10, pomorie@csmedica.ru

• Астрахань, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», 

ул. Боевая, д. 134, корп. 5, тел.: (8512) 38�20�78,

csmedica30@mail.ru

• Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 188б, 

тел.: (3852) 54�37�54, 60�30�22, cs�barnaul@mail.ru

• Белгород, ООО «СиЭс Медика Курск», ул. Архиерейская, д. 2А, 

оф. 11, тел.: (4722) 21�91�95, cs�belmed@mail.ru

• Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье»,

ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53�12�23, 53�12�25,

csmedica�amur@yandex.ru

• Братск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41, 

тел.: (3953) 36�29�28, office38@csmedica.ru

• Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 2�й Советский пер., д. 3, 

оф. №1, тел.: (4832) 37�15�93, 37�15�94, cs�bryansk@bk.ru

• Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика Северо�Запад», 

ул. Волотовская, д. 10, тел.: (816) 268�11�12, novgorod@csmedica.ru

• Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье»,

ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37�00�57, 60�60�28, 

csmedica�dv@mail.ru

• Владимир, ООО «СиЭс Медика Подмосковье», ул. Сурикова, д. 10А,

оф. 6, тел.: (4922) 52�64�47, csmedica�vladimir@mail.ru

• Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя Волга», 

ул. Землянского, д. 7, оф. 24, тел.: (8442) 23�84�44, 23�31�14, 

24�34�49, csmedica34@mail.ru

• Вологда, ООО «СиЭс Медика Ярославль», Советский пр�т, д. 50,

оф. 5, тел.: (8172) 75�45�76, csmedika@vologda.ru

• Воронеж, ООО «СиЭс Медика Черноземье», ул. Свободы, д. 75, 

оф. 121, тел.: (473) 255�08�73, 255�08�76, (910) 732�03�58,

voronezh@csmedica.vrn.ru, Director36@csmedica.ru
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• Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Репина, д. 14,

тел.: (343) 222�74�75, region66@csmedica.ru

Сервисно�консультационный центр, ул. Репина, д. 14, 

тел.: (343) 371�30�84, 371�34�11, service66@csmedica.ru

• Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка», ул. Красноармейская, д. 76,

тел.: (3412) 377�545, 377�664, csmedica18@mail.ru

• Иркутск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, 

пом. 30, тел.: (3952) 48�74�74, 43�69�05 office38@csmedica.ru

• Йошкар�Ола, ООО « СиЭс Медика Чебоксары», 

пр�т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42�65�81, 42�26�73, 

csm@mari�el.ru

• Казань, ООО «СиЭс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, 

оф. 13, тел.: (843) 527�51�06, 527�64�43, cskzn@mail.ru

Сервисно�консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, 

оф. 13, тел.: (843) 528�01�70, cskzn5@mail.ru

• Калининград, ООО «СиЭс Медика Калининград», 

ул. Нарвская, д. 49е, оф. 206, тел.: (4012) 95�38�65, 

(963) 737�79�94, kaliningrad@csmedica.ru

• Калуга, ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Окружная, д. 7, 

тел.: (4842) 909�989, 595�069, (903) 636�50�69,

csmedica_kaluga@mail.ru

• Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, 

оф. 103, тел.: (3842) 59�22�02, kemerovo@csmedica.ru

• Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка», 

Студенческий пр�т, д. 19, корп. 2, тел.: (8332) 51�36�25, 51�36�26,

cs43@mail.ru

• Кострома, ООО «СиЭс Медика Ярославль», пр�т Мира, д. 51, оф. 7,

тел.: (4852) 20�12�50, csmedica�kostroma@mail.ru

• Краснодар, Офис ООО «СиЭс Медика Кубань», 

ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238�47�80, 238�47�90,

omron@kubannet.ru

Сервисно�консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1,

оф. 17, тел.: (861) 238�47�95, service23@csmediсa.ru
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• Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей», 

ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221�24�83,

221�20�72, 221�60�98, info@csmedicaenisey.ru

• Курск, ООО «СиЭс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, 

тел.: (4712) 74�00�78, 74�00�79, csmedica�kursk@yandex.ru

• Махачкала, ООО «СиЭс Медика Махачкала», 

ул. Богатырева, д. 33, кв. 119, подъезд № 5, тел.: (928) 941�00�20,

director5@csmedica.ru

• Мурманск, ООО «СиЭс Медика Северо�Запад», ул. Шмидта, д. 4А,

тел.: (815) 265�52�66, murmansk@csmedica.ru

• Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика Поволжье», 

ул. Горького, д. 48/50, пом. 2, тел.: (831) 433�90�90,

csmedica@csmedica.nnov.ru

Сервисно�консультационный центр, ул. Горького, д. 48/50, пом. 2,

тел.: (831) 434�44�77, csmedica@csmedica.nnov.ru

• Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика Кемерово», 

пр�т Металлургов, д. 48, тел.: (923) 464�05�18,

novokuznetsk@csmedica.ru

• Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь», 

ул. Немировича�Данченко, д. 169, тел.: (383) 346�18�11, 346�20�68,

cs�siberia@mail.ru

• Омск, ООО «СиЭс Медика Урал», ул. Декабристов, д. 104, 

тел.: (3812) 210�300, csmedika_omsk@mail.ru

• Орёл, ООО «СиЭс Медика Курск», ул. Московская, д. 80, 

тел.: (4862) 54�24�00, orel@csmedica.ru

• Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», ул. 8 Марта, д. 21 / 

ул. Правды, д. 22, тел.: (3532) 404�607, 404�608,

csorenburg@mail.ru

• Орехово�Зуево, ООО «СиЭс Медика Подмосковье», 

Московская обл., г. Орехово�Зуево, ул. Володарского, д. 80а, 

тел.: (499)504�43�28, cspodmoskovie@mail.ru

• Пенза, ООО «СиЭс Медика Саратов», ул. Калинина, д. 89, 

тел.: (8412) 56�18�37, 32�05�05, omronpenza@yandex.ru
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• Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, 

тел.: (342) 224�52�19, perm@csmedica.ru

• Петрозаводск, ООО «СиЭс Северо�Запад», 

ул. Маршала Мерецкова, д. 16, тел.: (814) 255�97�98,

karelia@csmedica.ru

• Псков, ООО «СиЭс Медика Северо�Запад», 

ул. Леона Поземского, д. 10, пом. 1001, 

тел.: (911) 885�07�56, (8112) 70�04�54, pskov@csmedica.ru

• Ростов�на�Дону, ООО «СиЭс Медика Ростов�на�Дону», 

ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231�03�86, 231�04�85, 

231�04�86, 231�07�87, rostov@csmedica.ru

• Рязань, ООО «СиЭс Медика Тула», ул. Семена Середы, д. 42, 

тел.: (4912) 50�04�03, 96�63�10, 96�93�66, ryazan@csmedica.ru

• Самара, Офис ООО «СиЭс Медика Самара», 

ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 405, 

тел.: (846) 250�15�79, 250�15�81, 250�51�18, 

samara�omron@yandex.ru

Сервисно�консультационный центр, 

ул. Советской Армии, д. 180, стр. 3, оф. 406, тел.: (846) 254�14�19,

csmedica�samara@sama.ru

• Санкт�Петербург, Офис ООО «СиЭс Медика Северо�Запад»,

Никольский пер., д. 4, лит. А, тел.: (812) 467�46�26, 

csnw@csmedica.ru

Сервисно�консультационный центр, Никольский пер., д. 4, лит. А,

тел. (812) 409�40�30, service78@csmedica.ru

• Саранск, ООО «СиЭс Медика Саратов», ул. Васенко, д. 15, 

подъезд №3, этаж 2, комната №222, 

тел.: (8342) 27�03�24, 22�23�91, saransk@csmedica.ru

• Саратов, ООО «СиЭс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124,

тел.: (8452) 79�90�45, 79�90�46, saratov@csmedica.ru

• Смоленск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 

ул. 2�я Линия Красноармейской Слободы, д. 5, 

тел.: (4812) 35�85�68, smolensk@csmedica.ru
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• Сочи, ООО «СиЭс Медика Кубань», Центральный район, 

ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61�57�65,

cs_medicasochi@mail.ru

• Ставрополь, ООО «СиЭс Медика Ставрополь», 

ул. Маршала Жукова, д. 7, оф. 3 тел.: (8652) 26�38�96, 26�38�93,

csmedicastv@yandex.ru

• Сургут, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Мелик�Карамова, д. 64,

каб. №3, тел.: (3462) 25�46�17, surgut@csmedica.ru

• Тамбов, ООО «СиЭс Медика Черноземье», ул. Ореховая, д. 10, 

пом. 1, тел.: (4752) 49�47�10, tambov@csmedica.ru

• Тверь, ООО «СиЭс Медика Северо�Запад», 

ул. Александра Ульянова, д. 3А, тел.: (4822) 20�04�15, 

tver@csmedica.ru

• Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара», б�р Гая, д. 1а, оф. 6, 

тел.: (8482) 74�88�89, tlt@csmedica.ru

• Томск, ООО «СиЭс Медика Томск», ул. Пушкина, д. 18, стр. 1,

подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902�703, info_tomsk@mail.ru

• Тула, ООО «СиЭс Медика Рязань», ул. Демонстрации, д. 149, 

тел.: (4872) 36�80�56, tula@csmedica.ru

• Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень», ул. Паровозная, д. 9, оф. 5,

тел.: (3452) 34�22�70, (919) 944�10�11, cstyumen@mail.ru

• Улан�Удэ, ООО «СиЭс Медика Иркутск», ул. Терешковой, д. 26, 

пом. 23, тел.: (3012) 210�428, 210�378, office38@csmedica.ru

• Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье», Западный б�р, д. 27,

оф. 101, тел.: (8422) 68�77�95, 688�128, csmedica.uln@yandex.ru

• Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан», 

ул. Натальи Ковшовой, д. 10, пом. 21�24, 30, 

тел.: (347) 200�09�03, 8�800�500�1105, csmedica.ufa@mail.ru

• Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье», 

ул. Владивостокская, д. 16, оф. 116, тел.: (4212) 70�12�65, 

csmedica_hab@mail.ru

• Чебоксары, ООО «СиЭс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28,

оф. 107, тел.: (8352) 56�24�08, 57�43�31, csm�ch@mail.ru
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• Челябинск, ООО «СиЭс Медика Челябинск», 

ул. Красноармейская, д. 111, нежилое помещение №2, 

тел.: (351) 237�48�93, chel@csmedica.ru

• Череповец, ООО «СиЭс Медика Ярославль», 

пр�т Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (921)834�78�65, 

cs�yar76@yandex.ru

• Чита, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток и Забайкалье», 

ул. Чкалова, д. 124, оф. 127, тел.: (3022) 21�05�05, (914) 368�56�05,

csmedica�chita@mail.ru

• Шахты, ООО «СиЭс Медика Ростов�на�Дону», ул. Ионова, д. 110а,

тел.: (86362) 6�80�53, shuhti@csmedica.ru

• Ярославль, ООО «СиЭс Медика Ярославль», 

ул. Салтыкова�Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 20�12�50, 

cs�yar76@yandex.ru
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Произведено по заказу и под контролем 

ООО «СиЭс Медика». 

Импортером и уполномоченным представителем

производителя, официальным представителем торговой

марки CS Medica на территории Российской Федерации, 

а также Евразийского экономического союза является 

ООО «СиЭс Медика»

ООО «СиЭс Медика»
125493, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Головинский, 

ул. Смольная, д. 14

Тел.: (495) 105�90�23

E7mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru, сиэсмедика.рф

Бесплатная горячая линия по России: 878007555700780

Часы работы ООО «СиЭс Медика»:
пн–пт: с 9:30 до 18:00 (без перерыва на обед), 

сб, вс и праздничные дни – выходной

Производитель:
Shenzhen YJK Technology Co., Ltd. 

(Шеньчжень УайДжейКей Текнолоджи Ко., Лтд.)

401, Building 2, Nanjiang industrial Park, Dalang Street, Longhua District,

Shenzhen City, China 

(401, Здание 2, Наньцзян Индастриал Парк, Далан Стрит, Лонхуа Дистрикт,

Шэньчжень, Китай)

Сделано в Китае

d18 m11 g2024
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