
ВНИМАНИЕ:

• Пожалуйста, внимательно прочитайте это Руководство, прежде чем начать эксплуатацию прибора, чтобы

правильно использовать все его возможности.

• Пожалуйста, обязательно сохраните это Руководство по эксплуатации.

• При покупке требуйте правильного заполнения гарантийного талона, находящегося в середине настоящего

Руководства по эксплуатации!

Спасибо за то, что Вы выбрали электронный массажер 

для стимуляции нервных окончаний OMRON E2 ELITE

E2 ELITE
Руководство 
по эксплуатации
Электромассажер медицинский

OMRON E2 ELITE (HV#F127#E)
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Компания OMRON ведет свою историю с 1993 года. Сегодня она входит в десятку крупнейших

японских фирм и насчитывает около 100 подразделений по всему миру.

Медицинские приборы OMRON:

• тонометры для домашнего контроля

артериального давления

• определители жировых отложений

• шагомеры и мониторы активности

• массажеры

• термометры

• ингаляторы для лечения

бронхиальной астмы

• системы контроля уровня глюкозы

в крови
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• Условные обозначения и графические сим#

волы приводятся здесь для того, чтобы Вы

могли правильно и безопасно использовать

данный прибор.

• Ниже приводятся условные обозначения и

объясняются их значения.

Условные обозначения

Означает запрещение (этого нель#
зя делать). Запрещенное действие
указано внутри круга, или в сопрово#
дительном тексте, или на соседнем
рисунке. Рисунок слева означает 
«Не разбирать».

Данный знак означает обязатель#
ное выполнение какого#либо
действия.
Обязательное для выполнения
действие указано внутри круга, или
в сопроводительном тексте, или на
соседнем рисунке. Рисунок слева
означает «Обязательно для всех».

ОПАСНОСТЬ

Прибор нельзя использовать сов$
местно со следующими медици$
нскими устройствами:

(1) С трансплантируемыми меди$
цинскими электронными уст$
ройствами, например, электро$
кардиостимулятором;

(2) С электронными устройствами
системы жизнеобеспечения,
например, респираторами;

(3) С медицинскими электронными
устройствами, прикрепляемыми

к телу, например, электрокарди$
ографом.

Использование данного прибора 

с другим медицинским электрообору#

дованием может нарушить работу

этого устройства. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед использованием данного при$

бора, обязательно проконсультируй$

тесь с врачом:

(1) в период острого заболевания;

(2) при наличии злокачественной

опухоли;

(3) в период инфекционного забо$

левания;

(4) в период беременности;

(5) при заболевании сердца;

(6) во время высокой температуры;

(7) при ненормальном артериаль$

ном давлении;

(8) при нарушении чувствительности

кожи или кожном заболевании;

(9) если вы получаете иное лече$

ние, особенно если испытывае$

те необычные ощущения.

Это может привести к неблагоприят#

ным последствиям или ухудшению

здоровья.

Не используйте данный прибор 

в области сердца, выше шеи, 

на голове, около рта или на час$

тях с поврежденным кожным

покровом.

E2 ELITE 3

1. Перед использованием прибора

1.1. Меры предосторожности

(Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим разделом 

перед использованием прибора)
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E2 ELITE4

Это может привести к неблагоприят#

ным последствиям или ухудшению

здоровья. 

Не используйте данный прибор

одновременно с другими медици$

нскими устройствами или мазями

(в том числе в виде аэрозоля).

Это может вызвать физическое не#

домогание или ухудшение здо#

ровья.

Используйте прибор исключи$

тельно в лечебных целях, пере$

численных в данном Руководстве

по эксплуатации.

Иное использование может спро#

воцировать несчастный случай,

вызвать проблемы или испортить

прибор.

Штекер шнура необходимо вты$

кать только в соответствующее

гнездо на электронном блоке.

При ином использовании вас может

ударить током, или произойдет нес#

частный случай.

Не пытайтесь самостоятельно разоб#

рать или модернизировать прибор.

Может возникнуть возгорание, не#

исправность или произойти несчаст#

ный случай. 

ВНИМАНИЕ

Если вы почувствовали что$то нео$

бычное, или вам кажется, что при$

бор работает неправильно, немед$

ленно выключите прибор.

Если вы испытываете необычные

ощущения внутри организма или на

коже, пожалуйста, проконсультируй#

тесь с врачом и следуйте его указа#

ниям!

Если во время сеанса лечения вы

хотите переместить электродную

пластину на другую часть тела,

пожалуйста, сначала выключите

прибор.

Иначе вас может ударить электри#

ческим током.

Не пытайтесь приложить элект$

родные пластины к другому чело$

веку во время сеанса лечения.

Вас может ударить электрическим

током.

Не начинайте сеанс лечения, если

на вас надето какое$либо элект$

ронное устройство.

Вы можете сбить установки и таймер.

Не используйте данный прибор на

детях или людях, которые не могут

свободно выражать свои мысли.

Это может привести к несчастному

случаю или ухудшению здоровья.

Не используйте данный прибор в

помещениях с повышенной влаж$

ностью, например, в ванной ком$

нате, или когда вы принимаете

душ.

Вас может ударить электрическим

током. 

Не используйте данный прибор во

время сна.

Вы можете испортить прибор, или

электродная пластина может смес#

титься на другую часть тела и выз#

вать ухудшение здоровья.

Не используйте прибор во время

вождения автомобиля.

Сильное воздействие может привес#

ти к дорожному происшествию или

несчастному случаю.
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Не оставляйте электродную плас$
тину на коже после окончания се$
анса лечения.
Это может вызвать раздражение
кожи или возникновение инфекции.

Во время лечения следите за тем,
чтобы металлические объекты,
например, пряжка ремня или оже$
релье, не соприкасались с элект$
родными пластинами.
Вас может сильно ударить электри#
ческим током.

Не используйте сотовые телефоны
и иные электронные устройства в
непосредственной близости от дан$
ного прибора.

Не используйте данный прибор
для лечения одного участка тела в
течение длительного периода вре$
мени (более 30 минут).
Мышцы, на которые направлено ле#
чение, могут устать, что приведет к
ухудшению физического состояния.

1.2. Общие сведения об электромассажере 
для стимуляции нервных окончаний 
OMRON E2 ELITE

Электронный массажер для стимуляции нервных окончаний OMRON

E2 ELITE является электротерапевтическим прибором.

Электронный массажер для стимуляции нервных окончаний OMRON E2

ELITE предназначен для ослабления и снятия болевых ощущений. Лечение

облегчает мышечную и нервную боль посредством приятной стимуляции. Од#

нако следует помнить, что боль выполняет также очень важную функцию,

предупреждая нас о неполадках в организме. Если Вы страдаете серьезны#

ми заболеваниями, проконсультируйтесь с врачом, перед тем как пользо#

ваться электронным массажером для стимуляции нервных окончаний.

Массажер способствует расслаблению мышц шейно#плечевого отдела,

что смогут по достоинству оценить люди, ведущие активный образ жизни. Он

незаменим для снятия общего утомления и улучшения кровообращения в

массируемой зоне.

Нервы, пронизывающие наше тело, выполняют различные задачи по под#

держанию нормального функционирования организма. Они проводят им#

пульсы от центральной нервной системы к различным органам тела, а также

передают команды от мозга и к мозгу и регулируют функции организма, в

том числе мышечное сокращение и расслабление. Используя данный метод

стимуляции нервных окончаний, можно эффективно активизировать важней#

шие нервные функции. Электрические импульсы, сравнимые с естествен#

ным биоэлектричеством, стимулируют механизмы ослабления боли, блоки#
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E2 ELITE6

руя передачу болевых импульсов по нервным волокнам и активизируя выде#

ление обезболивающих веществ, а также улучшая кровообращение в стиму#

лируемом участке тела.

1.3. Возможности прибора

• 9 автоматических программ

Данный прибор позволяет выбрать понравившуюся программу стимуляции

для достижения наилучших результатов с учетом симптомов и потребностей

пользователя.

Кнопка быстрого избавления от боли (при мышечной боли)

Данная функция предназначена для быстрого избавления от болевых ощу#

щений при помощи высокой частоты в 1200 герц. Она идеально подходит

для лечения спины и суставов.

Кнопка выбора области воздействия (4 программы для плечевого сек$

тора, ступней, икроножной мышцы и поясницы)

Лечение выбранного участка сочетается с возможностью предварительного

программирования режимов.

Кнопка выбора метода массажа (4 программы для постукивания, разми$

нания, надавливания и растирания)

Выбор метода массажа в соответствии с потребностями пользователя.

• 4 специальных режима

Возможность настройки прибора в соответствии с предпочтениями пользо#

вателя.

Для установки любимого метода стимуляции, необходимо использовать спе#

циальные режимы SOFT, REPEAT, POINT, WIDE (мягкая стимуляция, повтор,

точечное воздействие, широкая область воздействия) и Регулировку баланса

(переключая красную и белую кнопки) в сочетании с автоматической прог#

раммой.

• Моющиеся электродные пластины с длительным сроком службы

Данный электронный стимулятор нервных окончаний предназначен для использования в качест#

ве массажера для ослабления (мышечной) боли, онемения и усталости. Эффект массажа дос#

тигается за счет электронного стимулирования нервных окончаний посредством электродных

пластин, приложенных к коже. Существует возможность выбора области массажа и лечебной

программы.
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1. Электронный блок

2. Электродный шнур

3. Электродные пластины длитель#

ного пользования (в дальнейшем

«Пластины»)

4. Батареи типа «ААА» (R03) 

для проверки прибора.

5. Держатель электродных пластин

6. Мягкий тканевый чехол

7. Данное руководство по эксплуа#

тации

E2 ELITE 7

1.4. Комплект поставки

Нижеперечисленные компоненты входят в комплект поставки. Если какая�либо деталь отсут�

ствует, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим агентом компании «Омрон».

1.5. Информация о лечении высокими и низкими 

частотами

Что такое частота?

Частота # это число электрических воздействий(импульсов)

на организм в одну секунду, выражаемый в герцах (Гц).

I. Что такое низкая частота?

Несмотря на то, что мы этого не замечаем, все наши орга#

ны, в том числе сердце, мозг, мышцы и нервная система,

вырабатывают очень слабый ток, который называется би#

оэлектричеством. Биоэлектричество необходимо для нор#

мальной работы организма. Человеческий организм чутко

отзывается на электростимуляцию, поступаемую из вне и

вызывающую различные изменения. Метод лечения нару#

P

M

SPECIAL
MODE

S

ELECTRONIC NERVE STIMULATOR

1

2

3 4

5

6 97 8

1

3 4 6

1 с

100 стимуляций 

за секунду = 100 Гц

3 стимуляции 

за секунду = 3 Гц

1 с

52
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шений потока биоэлектичества, проявляемых в виде онемения или боли, при

помощи вышеописанного приема, называется электротерапией, включаю#

щей низкочастотную терапию.

Эффект низкочастотного воздействия

Низкочастотная стимуляция оказывает лечебное воздействие на хроничес#

кую боль, онемение и т.п. Считается, что она может усиливать секрецию бо#

леподавляющих средств и улучшать кровообращение.

Принцип лечения низкочастотным воздействием

• Накачивание мышц

Низкочастотный ток вызывает сокращение и расслабление мышц. Когда

мышцы расслаблены, кровь поступает в них в большом количестве. Когда

мышцы сокращаются, кровь, насыщенная продуктами метаболизма, выхо#

дит из них. Многократное повторение подобного действия направлено на

стимулирование плавного кровотока и улучшения кровоснабжения.

Блокирование передачи сигнала о боли

Поступая в болезненную область, низкочастотный ток воздействует на ме#

ханизм передачи боли.

Таким образом, считается, что низкочастотный ток препятствует поступле#

нию сигнала о боли в мозг.

II. Что такое высокая частота?

• При использовании в функции быстрого избавления от боли

Стимуляция током высокой частоты эффективна при острой боли (неврал#

гии), и считается более полезной для мгновенной блокады передачи боле#

вых ощущений, чем низкочастотная стимуляция.

Стандартное время лечения

Длительное лечение и сильная стимуляция могут вызвать мышечную уста#

лость и привести к обратному эффекту. Чтобы исключить излишнее воз#

действие, данная модель автоматически выключается через 15 минут после

начала работы.
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1.6. Название и предназначение отдельных 

компонентов

SHLDR

SOLE LEG

WAIST

TAP KNEAD PUSH RUB

P

M

SPECIAL
MODE

S

OFF

INTENSITY
/POWER

OFF

ELECTRONIC NERVE STIMULATOR

1

2

3 4

5

6 7 8 9

Гнездо 
для электродного 

шнура

Плечи

Ступни

Ноги

Поясница

Постукивание

Разминание

Толчки

Растирание

Крышка 
батарейного 
отсека 

Задняя сторона прибора

Кнопка регулировки 
интенсивности / 
включения прибора
Включает и выключает 
прибор, регулирует 
интенсивность стимуляции

Штекер 
электродного шнура

Электронный блок Электродный шнур
Соединяет Электронный блок с Пластинами

А

Б

В

Г

Ушко пластин
При снятии 
пластины 
держите её 
за ушко.

Наконечники 
электродного шнура

Подсоедините наконечники электродного шнура, 
красный и белый, к пластинам.
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E2 ELITE10

Автоматические программы

Выбор одной из программ из каждого

курса лечения, области воздействия 

и метода массажа.

Кнопка быстрого избавления от боли

Воздействие на выбранную область 

при помощи высокой частоты в 1200 Гц, 

что позволяет незамедлительно избавить

пользователя от острой боли.

Кнопка выбора области воздействия

Воздействие на выбранную область 

при помощи наиболее эффективной 

программы.

Кнопка выбора метода массажа

Выбор метода массажа в соответствии 

с симптомами.

M

А

Б

В
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Специальный режим 

Вы можете использовать этот режим,

когда хотите внести корректировки 

в используемую программу в соответ$

ствии со степенью онемения и болевых

ощущений. Данный режим можно ис$

пользовать в сочетании с любой автома$

тической программой.

Режим слабого воздействия

Мягкое избавление от онемения при 

помощи слабой стимуляции без болезнен#

ных ощущений.

Режим повтора

Повтор любимого метода стимуляции

E2 ELITE 11

S

Г

Режим точечного воздействия 
и воздействия на широкую область

Точечное воздействие
Прибор по очереди включает красную и белую стороны.
Воздействие на широкую область
Прибор одновременно включает красную и белую сто#
роны.

Регулировка баланса 
(между красной и белой сторонами)

Красная кнопка
Прибор усиливает воздействие на красной стороне.
Белая кнопка
Прибор усиливает воздействие на белой стороне.
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E2 ELITE12

На красную сторо#
ну оказывается бо#
лее интенсивное
воздействие, в то
время как обе сто#
роны включаются
попеременно

На белую сторону
оказывается более
интенсивное воз#
действие, в то вре#
мя как обе сторо#
ны включаются по#
переменно

Красная и белая
стороны массиру#
ют попеременно 
с одинаковой ин#
тенсивностью.

На красную сторо#
ну оказывается бо#
лее интенсивное
воздействие, в то
время как обе сто#
роны включаются
одновременно

На белую сторону
оказывается более
интенсивное воз#
действие, в то вре#
мя как обе сторо#
ны включаются од#
новременно

Красная и белая
стороны массиру#
ют одновременно 
с одинаковой ин#
тенсивностью.

Выбор         Выбор                      Обе кнопки 

выключены

Выбрана 

кнопка

Выбрана 

кнопка
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E2 ELITE 13

2. Эксплуатация прибора

2.1. Установка элементов питания

1. Поверните кнопку регулировки интенсивности/ включения прибора в по#

ложение "выключено" (OFF).

2. Откройте крышку 

батарейного отсека.

3. Вставьте элементы

питания, соблюдая

полярность (+/#), 

указанную в бата#

рейном отсеке.

4. Закройте крышку 

батарейного отсека.

Общие рекомендации по обращению с элементами питания

• Элементы питания, входящие в комплект поставки, предназначены только

для проверки прибора. Срок их службы может быть менее 3 месяцев.

• Разрядившиеся элементы необходимо немедленно заменять новыми.

• Если вы не будете использовать прибор более трех месяцев, выньте из не�

го элементы питания.

• Если вы долгое время не используете прибор, в котором установлены эле�

менты питания, то они могут потечь.

• Не используйте одновременно старые и новые элементы питания или ти�

пы элементов, не рекомендованные данным руководством.

• Устанавливайте элементы питания, соблюдая полярность (+/�).

• При использовании элементов питания, внимательно прочитайте инструкции.

• Отработанные элементы питания следует утилизировать в соответствии с

местными нормами законодательства.

Основание для замены элементов питания

Если вы чувствуете, что стимуляция стала слабее, то, вероятно, элемен�

ты разрядились. Замените старые элементы питания на новые.
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E2 ELITE14

2.2. Подсоединение электродного шнура

1. Поверните кнопку регулировки 

интенсивности/ включения прибора  в положение « ».
2. Вставьте штекер электродного шнура в соответствую#

щее гнездо электронного блока.

3. Подключите шнур к электродным пластинам.

Положите пластины на ровную поверхность и осторожно

подключите шнур к электродным пластинам.

* Несмотря на то, что наконечники шнура окрашены 

в красный и белый цвет, их можно подсоединять к лю#

бой из пластин вне зависимости от цвета.

Первое использование прибора

Извлеките пластины из упаковки.

* Пока не снимайте пленку с пластин.

Общие советы по обращению с электродным шнуром

• Не сгибайте шнур и не тяните с силой

• Придерживайте штекер шнура во время отсоединения от электронного

блока.

• Если шнур порвался, или возникла какая�либо иная проблема, пожалуйста,

обратитесь в магазин, где Вы купили прибор, или в ближайший сервисный

центр OMRON (адреса указаны в конце Руководства по эксплуатации)
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E2 ELITE 15

2.3. Наложение электродных пластин

Накладывайте пластины на ту область, которую Вы хотите полечить,

но не перегибайте пластины.

Первое использование прибора

Каждая пластина защищена прозрачной пластиковой

пленкой.

В связи с тем, что пластины обладают повышенной клей#

костью, снимите пластиковую пленку и наложите пластины

непосредственно на область, которую Вы хотите полечить.

Выбросите отклеенную пластиковую пленку.

* Возможно, Вам будет трудно самостоятельно наложить

пластины на спину, плечи или поясницу. Попросите кого#

нибудь Вам помочь.

Наложите пластины непосредственно на кожу.

* Если пластина отстает от кожи, то прибор автоматически выключится,

приблизительно через 7 секунд.

Общие советы по обращению с пластинами

• Не кладите пластины одну на другую.

• Не перегибайте пластины.

• Не прикасайтесь пальцами к клейкой поверхности.

• Перед использованием прибора вытрите насухо кожу, если вы вспотели

после физических упражнений или приема ванны.

• Если Пластина прилипла к одежде, не пытайтесь отделить ее силой. На#

мочите обратную сторону ткани, к которой прилипла Пластина, и Пласти#

на легко отойдет сама.

• Если Пластина становится менее клейкой, примите необходимые меры.

• После мытья Пластину необходимо хорошо просушить на открытом воздухе

и уложить в держатель электродных пластин клейкой стороной к держателю.
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2.4. Примеры наложения электродных пластин

Плечи

Онемение плечевой зоны, предположительно, вызыва#

ется застоем крови в трапециевидной мышце, которая

отвечает за движение плеча, сжатием нервных оконча#

ний, из#за накопленной усталости или плохого кровооб#

ращения в подкожных тканях, например в мышцах.

Расположите пластины симметрично на оба онемев#

ших плеча, чтобы позвоночник находился в центре

между пластинами.

При онемении плечевой зоны, хороший результат

достигается при наложении пластин на области,

отмеченные на рисунке.

Ступни

Ощущение холода, пред#

положительно, вызывается

плохим кровообращением

в конечностях, когда нер#

вы неуравновешенны.

Отек и усталость ног,

предположительно, вызы#

вается плохим оттоком

крови и лимфы. Приложите одну пластину к по#

дошве, а другую # к икроножной мышце.

Хороший результат достигается при наложении

пластин на области, отмеченные на рисунке.

Трапециевидная мышца
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E2 ELITE 17

Икроножная мышца

Отек и усталость икр, пред#

положительно, вызывается

застоем крови и накопле#

нием чувства усталости в

этой области. Наложите

обе пластины на верхнюю и

нижнюю часть икроножной

мышцы.

Хороший результат достигается при наложении плас#

тин на области, отмеченные на рисунке.

Поясница 

(нижняя часть спины)

Боль в спине возникает по различным причинам. При

помощи низкочастотной терапии можно лечить оне#

мение поясницы, мышечную боль и невралгию. На#

ложите пластины симметрично на ту часть спины,

где вы испытываете боль так, чтобы позвоночник

оказался в центре между пластинами.

Хороший результат достигается при наложении

пластин на области, отмеченные на рисунке.
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2.5. Способы массажа

В данном разделе объясняется процесс массажа и общий ход всей

процедуры, начиная от включения прибора и до условий его хранения.

Данный прибор предлагает три метода массажа. Выберите один из

них.

$ Кнопка быстрого избавления от боли

Для быстрого избавления от сильной острой боли.

$ Кнопка выбора области воздействия

Для лечения выбранной зоны (плечевого сектора, ступней, икр и поясни#

цы) при помощи специально разработанной программы.

$ Кнопка выбора метода массажа

Для лечения определенной зоны в соответствии с имеющимися симпто#

мами и при помощи понравившегося воздействия, выберите метод мас#

сажа # постукивание, разминание, толчки, растирание.

Вы подключили электродный шнур? (См. стр. 14)

Вы наложили пластины? (См. стр. 15)

1. Включите прибор.

Поверните кнопку регулировки интенсивности/

включения прибора вниз до щелчка. Прибор

включился, и процедура началась.

# При первом использовании прибора загорится

индикатор плечевого сектора и широкой облас#

ти воздействия. При последующем использова#

нии прибора загорятся те кнопки, которые Вы

использовали при предыдущем сеансе массажа.

Что делать, если пластины отклеились?

Если пластины отклеились от кожи, прибор автоматически выключится приб�

лизительно через 7 секунд. Установите кнопку включения прибора в положе�

ние «OFF», заново наложите пластины и снова включите прибор, или примите

необходимые меры по уходу или замене пластин.

Click
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ГАРАНТИЙНЫЙ 

ТАЛОН

Срок гарантии 5 лет

В Н И М А Н И Ю  П О К У П А Т Е Л Е Й

1.При покупке  товара  требуйте  правильного  заполнения  гарантийного талона:
проставления печати продавца и даты продажи. Гарантийный срок изделия
исчисляется с даты покупки. Условия гарантии действуют в рамках Закона РФ
"О защите прав потребителей", регулируются законодательством страны и ни
в коей мере не ограничивают права потребителей.

2.Гарантия теряет силу в случаях:
– использования прибора с нарушением требований Руководства 

по эксплуатации;
– при ущербе в результате умышленных или ошибочных действий 

потребителя;
– наличия механических или иных повреждений изделия;
– проникновения жидкости, пыли,  насекомых и других посторонних 

предметов внутрь изделия;
– разборки или любого другого постороннего вмешательства в

конструкцию прибора.

3.Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, 
вызванные следующими причинами:
– естественным износом частей, имеющих ограниченный срок службы, 

а так же расходных материалов (элементов питания и т.д.);
– использованием некачественных, выработавших свой ресурс 

принадлежностей;
– действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение и др.).
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АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

OMRON HEALTHCARE В РОССИИ 

приведены в конце настоящего Руководства по эксплуатации

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. 

№ 55 "...приборы и аппаратура медицинские входят в Перечень непродоволь#

ственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену

на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или

комплектации".

В соответствии с Законом "О защите прав потребителя" "...изготовитель или

организация, выполняющая функции изготовителя на основании договора с

ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя, а в

случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель

вправе участвовать в проверке качества товара.

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара изгото#

витель или организация, выполняющая функции изготовителя, обязаны провес#

ти экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе оспорить заключение та#

кой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара установлено, что недостатки возникли пос#

ле передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных пра#

вил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц

или непреодолимой силы, потребитель обязан возместить изготовителю или ор#

ганизации, выполняющей функции изготовителя, расходы на проведение экспер#

тизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспорти#

ровку товара".
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Дата продажи __________________________________________________________________________________________

Штамп магазина Подпись продавца ___________________________________________

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, 
внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя ___________________________________________________

Дата обращения ___________________________________________________________________________________________________

Заключение мастера, выполненные работы ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю ___________________________________________________________________

Подпись                                                 Работу принял _____________________________________________________ 
или штамп мастера                                                                          (подпись клиента)

Дата продажи __________________________________________________________________________________________

Штамп магазина Подпись продавца ___________________________________________

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, 
внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя ___________________________________________________

Дата обращения ___________________________________________________________________________________________________

Заключение мастера, выполненные работы ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю ___________________________________________________________________

Подпись                                                 Работу принял _____________________________________________________ 
или штамп мастера                                                                          (подпись клиента)

Дата обращения ___________________________________________________________________________________________________

Заключение мастера, выполненные работы ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю ___________________________________________________________________

Подпись                                                 Работу принял _____________________________________________________ 
или штамп мастера                                                                          (подпись клиента)
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Уважаемые покупатели!

Наряду с измерителями артериального давления и частоты пульса ком#

пания OMRON производит целый спектр медицинских приборов, помо#

гающих сохранять здоровье и вести здоровый образ жизни как Вам, так

и Вашей семье. Среди них:

• ингаляторы OMRON для ингаляционного лечения.

Одним из эффективных способов лечения бронхиальной астмы и ал$

лергии является ингаляторная терапия.

При использовании ингалятора лекарственный препарат попадает

непосредственно к органам дыхания, минуя кровь. Неблагоприят#

ные побочные явления лекарства сводятся к минимуму.

Ингаляторная терапия значительно облегчает течение болезни в пе#

риоды ее обострений;

• определитель жировых отложений OMRON позволяет узнать точ#

ное количество и процентное содержание жира в организме;

• компактные шагомеры OMRON

покажут Вам, сколько было сделано шагов и истрачено калорий при

беге или пеших прогулках в течении дня;

• медицинские массажеры OMRON

применяются для миотерапии при:

мышечной боли;

мышечной усталости;

напряжении в мышцах;

• электронные термометры OMRON

для измерения температуры у детей безопасны для ребенка, не содер#

жат вредных веществ и не бьются;

• системы контроля уровня глюкозы в крови OMRON для точного

определения уровня содержания глюкозы в крови.

Будьте здоровы вместе с OMRON!
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2. Выберите один из методов лечения:

# Кнопка быстрого избавления от боли (См. стр. 20)

# Кнопка выбора области воздействия (См. стр. 20)

# Кнопка выбора метода массажа (См. стр. 22)

3. Установите интенсивность стимуляции.

Выберите предпочитаемую интенсивность от 1 до

10, поворачивая кнопку регулировки интенсивности/

включения прибора вниз.

Стандартный метод массажа

Продолжительность: 10#15 минут на каждую зону

во время каждого сеанса массажа.

Количество сеансов массажа: один или два раза 

в день.

Интенсивность: насколько вам комфортно при ис#

пользовании прибора.

4. После окончания сеанса массажа 

выключите прибор.

Поверните кнопку регулировки интенсивности/

включения прибора вверх до щелчка. Прибор вык#

лючился.

# Прибор выключается автоматически приблизи#

тельно через 15 минут после начала сеанса. Даже

если прибор отключился автоматически, необхо#

димо выключить кнопку регулировки интенсивнос#

ти/ включения прибора. Иначе срок службы эле#

ментов питания закончится раньше.

5. Хранение прибора.

# Если Вы не будете убирать пластины в держатель, то они загрязнятся и

будут хуже приклеиваться. После окончания лечения положите пластины в

держатель. (См. стр. 23)
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Способы массажа

Выберите одну из программ при помощи кнопок быстрого избавления от

боли, выбора области воздействия или метода массажа.

Кнопка                    предназначена для

быстрого избавления

от сильной и острой

боли.

1. Нажмите кнопку быстрого избавления 

от боли.

Данная программа использует стимуляцию вы#

сокой частотой в 1200 Гц. Считается, что такая

частота быстро избавляет от  острой боли.

* Мигающий желтый сигнал обозначает акти#

вацию функций.

Кнопка                    предназначена для

быстрого избавления

от сильной  и острой

боли.

1. Нажмите кнопку выбора области воздей$

ствия.

При каждом нажатии данной кнопки загорает#

ся дисплей в порядке # плечи, ступни, ноги, по#

ясница.

2. Выберите область, на которую наложены

пластины.

Например, если Вы наложили пластины на

плечи, выберите "Плечи". Прибор включит

программу, эффективную для плечевой зоны.

* Мигающий желтый сигнал обозначает активацию функций.

Выбрана плечевая зона
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Специальный 

режим

Вы можете 

использовать

специальный

режим, когда

хотите скор#

ректировать

стимуляцию 

в соответствии

с Вашими

предпочтения#

ми, с учетом

онемения 

или боли.

Вы можете 

использовать

этот режим 

в сочетании 

с одной из 

Автоматичес#

ких программ.

* Выбранная

кнопка 

загорится.

* Для отмены

выбранной

функции

нажмите 

на кнопку

еще раз.

➤ Если Вы 

испытываете

болезненные

ощущения или 

раздражение.

Используйте 

умеренный 

режим.

Прибор

снимет

онемение

при помо#

щи легкой

стимуля#

ции, не

вызываю#

щей разд#

ражения.

➤ Если Вы хотите 

постоянно 

использовать

только предпо$

читаемую Вами

стимуляцию. 

Воспользуй$

тесь режимом

повторения.

Прибор повто#
ряет послед#
нюю выбран#
ную стимуля#
цию

➤ Если Вы хотите интенсивно

простимулировать онемевшие

плечи. Выберите режим 

точечного воздействия.

➤ Если Вы хотите сделать эффек$

тивный массаж широкой облас$

ти, например, нижней части

спины. Выберите режим 

широкой области воздействия.

➤ Если Вы хотите использовать

различные виды стимуляции

для правой и левой стороны 

в соответствии со степенью

онемения. Выберите красную

или левую кнопку.

Режимы точечного

воздействия и широ$

кой области воздей$

ствия, регулировка

баланса (переключе$

ние между красной и

белой кнопками)

Стимуляция между

пластинами баланси#

руется.

(См. подробности 

относительно использо#

вания данного режима

на стр. 11#12)
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Способы массажа

Выберите одну из программ при помощи кнопок быстрого избавления от

боли, выбора области воздействия или метода массажа.

Кнопка                    предназначена для выбора

метода массажа $ постуки$

вание, разминание, толч$

ки, растирание.

1. Нажмите кнопку выбора метода массажа (М).

При каждом нажатии кнопки выбора метода мас#

сажа по очереди загораются методы массажа #

постукивание, разминание, толчки, растирание.

2. Выберите метод массажа в соответствии 

с Вашими симптомами.

Метод массажа изменяется при каждом нажатии

кнопки выбора метода массажа.

* Мигающий желтый сигнал обозначает актива#

цию функций.

M

Выбрано постукивание
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2.6. Хранение прибора после использования

При не правильном обращении пластины становятся грязными, 

и хуже приклеиваются. После окончания лечения храните пластины

в держателе.

1. Выключите прибор и

выньте штекер шнура

из прибора.

2. Снимите с тела 

пластины.

* Держите пластины за

ушко, чтобы не касаться

клейкой поверхности.

3. Аккуратно положите 

пластины в держатель.

* Вы можете не отсоеди#

нять шнур от пластин.

* Не надавливайте на

пластины, когда уклады#

ваете их в держатель.

Вы можете повредить

клейкую поверхность.

* Держатель должен быть

чистым.

4. Обмотайте

шнур вокруг

держателя.

* Не затягивайте

шнур.

5. Храните прибор и держатель 

в мягком тканевом чехле.

остукивание

Пример: 

пластина наложена 

на плечо
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3. Уход за прибором

3.1. Сложности с наложением электродных пластин

Пластины необходимо мыть в случае их загрязнения или плохого

приклеивания.

$ Мойте пластины примерно после 30 сеансов применения, если  они

сильно загрязнены или потеряли адгезионную способность. Плас$

тины можно мыть примерно 10 раз. 

$ Пластины продаются отдельно. При повреждении клейкой поверх$

ности, приобретайте новые пластины в месте приобретения Вами

прибора или в сервисных центрах OMRON, адреса которых приве$

дены в конце данного Руководства.

$ Срок службы пластин зависит от состояния вашей кожи, условий

хранения, частоты мытья и соблюдения Вами правил по уходу.

1. Выключите прибор, затем 

отсоедините шнур от пластин.

2. При необходимости промойте

пластины кончиками пальцев под

слабой струей холодной воды в те#

чение нескольких секунд.

3. Осторожно стряхните остатки во#

ды с пластин и оставьте их до пол#

ного высыхания на воздухе клей#

кой стороной вверх.

* Не промокайте липкую сторону

Пластин бумажной или тканевой

салфеткой. Если клейкая сторона

случайно прилипла к бумаге или

ткани, не пытайтесь оторвать ее си#

лой. Слегка намочите бумагу или

ткань, и она легко отойдет от Плас#

тины.
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4. Аккуратно положите Пластину в держатель на хране#

ние. (См. стр. 23)

Общие рекомендации по уходу за пластинами

• Не пользуйтесь горячей водой, моющими средствами или химикатами,

например растворителями или бензином.

• Не скребите поверхность пластин ногтями или щеткой.

• Не мойте пластины слишком долго или слишком часто.

• Не храните пластины при высокой температуре, повышенной влажности

или под прямыми солнечными лучами.

* Клейкая поверхность может повредиться, и срок службы пластин сократится.

* Если клейкая поверхность становится вязкой, или пластины отклеиваются

от кожи, положите пластины в холодильник (не в морозилку) на ночь.

Свойства пластины могут восстановиться.

3.2. Уход и хранение

Уход за прибором

# Прибор должен быть всегда чистым.

# Обязательно выключайте прибор и отсоеди#

няйте шнур перед уходом за прибором.

# Протирайте прибор мягкой тканевой салфеткой.

# Если прибор сильно загрязнен, протрите его

тканевой салфеткой, слегка смоченной водой

или моющим веществом (например, мыльным

раствором). Вытрите насухо.

* Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь

прибора.
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Указания по уходу и хранению

# Не используйте бензин или растворитель для

протирки прибора.

# Не храните прибор при высокой температуре, по#

вышенной влажности или под прямыми солнеч#

ными лучами, а также в местах большого скопле#

ния пыли и/или коррозионного газа (неблагопри#

ятной активной среды).

# Храните прибор в местах, недосягаемых 

для детей.

# Извлекайте элементы питания из прибора при

длительном хранении (более трех месяцев).

* Если Вы не будете соблюдать вышеперечислен#

ные указания, компания ОМРОН не несет ответ#

ственности за качество прибора.

3.3. Обнаружение неисправностей

Неисправность Причины Устранение

• Прибор 
не включается

• Прибор 
выключается
слишком быстро

• Прибор 
выключается 
во время 
процедуры

• Неправильно установлены

элементы питания.

• Пластины наложены 

неправильно.

• Пластины отошли от кожи

• Слабые или разряженные

элементы питания.

• Прибор выключается 

автоматически через 

➯ Установите элементы питания,

соблюдая полярность.

➯ Наложите пластины на поверх%

ность кожи правильно 

(В противном случае прибор 

будет выключаться автомати%

чески).

➯ Выключите прибор, прежде чем

отклеивать пластины с кожи.

➯ Установите новые батареи, 

соблюдая полярность.
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15 минут после начала

процедуры.

• Неисправен электродный

шнур.

• Не снята защитная проз%

рачная пластиковая пленка.

• Клейкая поверхность плас%

тины загрязнилась.

• Пластины наложены на ко%

жу сразу после мытья.

• Повреждена клейкая пове%

рхность пластины.

• Пластины установлены на

потной поверхности тела.

• Пластины промывались

слишком долго и слишком

часто.

• Пластины хранились при

слишком высокой темпера%

туре, повышенной влаж%

ности или под прямыми

солнечными лучами.

• Пластины наложены 

на тело неплотно.

• Пластины наложены друг

на друга.

• Шнур подсоединен непра%

вильно.

• Установлена слишком ма%

лая интенсивность.

➯ Замените шнур.

➯ Снимите защитную пленку.

➯ Вымойте пластину в соответ%

ствии с указаниями данного 

Руководства.

➯ Просушите пластины после

мытья.

➯ Замените пластины на новые.

➯ Поместите пластины на ночь 

в холодильник.

➯ Прижмите пластины плотнее 

к коже.

➯ Наложите пластины на тело

правильно.

➯ Обеспечьте хорошее подсоеди%

нение шнура.

➯ Увеличьте интенсивность.

• Трудности 
с наложением 
пластин на кожу.

• Стимуляция 
не ощущается.

!_e2_elite.qxp  07.10.2013  16:34  Page 27



E2 ELITE28

* Если прибор не работает после выполнения всех вышеперечисленных

мер, обратитесь к ближайшему представителю компании ОМРОН. 

Адреса представительств указаны в конце данного Руководства.

3.4. Технические характеристики

Наименование прибора Электромассажер медицинский

Модель OMRON E2 ELITE (HV#F127#E)

Источник питания 3В#постоянный ток (с двумя алкалиновыми ба#

тареями  по 1,5В типа "ААА")

Срок службы Новая алкалиновая батарея прослужит 

элементов питания приблизительно 3 месяца (при использовании

15 минут в день). Примечание: Батареи, входя#

щие в комплект поставки, предназначены

только для проверки прибора. Срок их службы

может быть менее 3 месяцев.

Вырабатываемая частота Примерно от 1Гц до 1200 Гц

• Покраснение кожи.
• Раздражение кожи.

• Слабые или разряженные

элементы питания.

• Повреждение клейкой 

поверхности пластин.

• Процедура продолжалась

слишком долго.

• Пластины наложены 

на тело неплотно.

• Сухая или загрязненная

поверхность пластин.

• Повреждение клейкой 

поверхности пластин

➯ Установите новые батареи, соб%

людая правильную полярность.

➯ Замените пластины на новые.

➯ Ограничьте время лечения 

15 минутами.

➯ Приложите пластины к телу

плотнее.

➯ Промойте пластины, следуя 

указаниям данного Руководства.

➯ Замените пластины на новые
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Расход энергии Примерно 40 мА

Условия эксплуатации: 

температура 

окружающего воздуха, От + 10°С до + 40°С, от 30% до 85% 

относительная влажность

и влажность

Условия хранения: 

температура окружающего От # 20°С до + 60°С, от 10% до 95% 

воздуха, относительная 

влажность

Габариты 60 мм х 154 мм х 21 мм

электронного блока

Комплект поставки Электронный блок, электродный шнур со

штекером, электродные пластины, держатель

электродных пластин, комплект батарей, чехол

для хранения, руководство по эксплуатации,

гарантийный талон

Вес Примерно 120 г (включая элементы питания)

Имеющиеся в наличии принадлежности / сменные части:

1. Электродные пластины (пластины длительного пользования) с держате#

лем

2. Электродный шнур (с безопасным штекером)

3. Держатель электродных пластин
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Срок службы

Электронного блока # 7 лет

Комплектующих частей, а именно электродных пластин, кабеля 

(при условии правильной эксплуатации) # 6 месяцев

Электромассажеры медицинские OMRON E2 ELITE (HV5F1275E) 

после испытаний зарегистрированы  и могут применяться 

на территории Российской Федерации:

$ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04081 от 10.08.2012 г., 

срок действия не ограничен

$ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РОССТАНДАРТ РОССИИ

Декларация о соответствии № РОСС JP.ME20.Д01217 от 02.10.2012 г.

Срок действия до 02.10.2015 г. 

Орган по сертификации средств информатизации, приборостроения, 

медицинской техники и электрооборудования РОСС RU.0001.11ME20 

(ОС «Сертинформ ВНИИНМАШ»)

Соответствует требованиям: 

ГОСТ Р 50444#92, ГОСТ Р 50267.0#92, ГОСТ Р 50267.0.2#2005
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E2 ELITE 31

Тип BF

Внимание: Обязательно прочитайте Руководство по эксплуатации.

По вопросу утилизации элементов питания и массажера OMRON E2 ELITE

обратитесь в специализированные пункты приема,  расположенные в Вашем

городе, или к местным органам власти для получения   подробной   инфор%

мации о том,   куда и как вернуть для экологически безопасной переработ%

ки.

Данный прибор не следует использовать людям с медицинскими имплан%

тантами, например с кардиостимулятором, искусственным сердцем, легки%

ми или иными электронными системами по поддержанию жизни.
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• Альметьевск, ООО «СиЭс Медика Казань»,
ул. Кирова, д. 13А, тел.: (8553) 45#26#96,
(951) 063#88#51, csmedica16#9@mail.ru

• Арзамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье»,
ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, 
тел.: 8 (831) 472#96#05, arz_cs@bk.ru

• Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань»
(Краснодар), ул. Ефремова, д. 101, 
тел.: (86137) 58#202, cs_medicarm@mail.ru

• Архангельск, ООО «СиЭс Медика
Поморье», ул. Северодвинская, д. 63, 
тел.: (8182) 64#09#55, pomorie@csmedica.ru

• Астрахань, ООО «СиЭс Медика
Астрахань», ул. Боевая, д. 134, 
тел.: (8512) 38#20#78, astrahan@csmedica.ru

• Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», 
ул. Юрина, д. 188б, тел.: (3852) 54#37#54,
60#30#22, cs#barnaul@mail.ru 

• Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород»,
ул. Архиерейская, д. 2А, оф. 11, 
тел.: (4722) 42#12#94, belgorod@csmedica.ru

• Благовещенск, ООО «СиЭс Медика
Восточный Регион» (Иркутск), 
ул. Чайковского, д. 7, оф. 321, 
тел.: (4162) 42#12#23, csmedica_amur@tsl.ru

• Братск, ООО «СиЭс Медика Восток»
(Иркутск), ул. Гагарина, д. 16, оф. 4, 
тел.: (3953) 41#33#81, доб. 231,
csmedica@bk.ru

Представительства OMRON в России

Центры технического обслуживания OMRON 

в России

ЗАО «КомплектСервис» – эксклюзивный дистрибьютор
и импортер медицинской техники OMRON в России

Юридический адрес: 123557, Москва, 
Б. Тишинский пер., д. 26, корп. 13#14

Адрес и телефоны Центра технического 
обслуживания OMRON:  
127006, Москва, Воротниковский пер., 
д. 7, стр. 3 (м. "Маяковская")

Тел/факс: (495) 221#73#45 (многокан.)

E#mail: 
info@csmedica.ru, 
service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru

Часы работы Центра технического 
обслуживания OMRON Healthcare: 
пн#пт: с 09.30 до 18.00 (без перерыва на обед), 
сб: с 10.00 до 19.00 (без перерыва на обед), 
вс и праздничные дни # выходной

Схема расположения
Центра технического
обслуживания OMRON
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• Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 
2 Советский переулок, д.3, оф. № 1, тел.:
(4832) 37#15#93, 37#15#94, cs#bryansk@bk.ru

• Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика
Северо#Запад», ул. Мерецкова#Волосова, 
д. 9, тел.: 8 (951) 722#15#75,
novgorod@csmedica.ru

• Владивосток, ООО «СиЭс Медика
Восточный Регион» (Иркутск), ул. Лазо, 
д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37#00#57, 
60#60#28, csmedica#dv@mail.ru

• Владимир, ООО «СиЭс Медика Иваново»,
ул. Н.Дуброва, д. 30А, тел.: (4922) 54#14#28,
37#01#67, csmedica#ivanovo@mail.ru

• Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя
Волга», ул. Землянского, д. 7, 
тел.: (8442) 23#84#44, 23#31#14, 24#34#49,
csmedica34@mail.ru

• Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда»,
Советский просп., д. 50, оф. 5, 
тел.: (8172) 75#45#76, csmedika@vologda.ru 

• Воронеж, ООО «СиЭс Медика
Черноземье», ул. Грамши, д. 73 а, 
тел.: (4732) 39#31#47, 39#18#54,
voronezh@csmedica.vrn.ru

• Екатеринбург, ООО «СиЭс Медика Урал»,
ул. Тургенева, 30А, тел.: (343) 222#74#75,
med@csmedica#ural.ru
Сервисно#консультационый центр, 
ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, 
тел.: (343) 371#30#84, 371#34#11,
service@csmedica#ural.ru

• Иваново, ООО «СиЭс Медика Иваново»,
ул. Колесанова, д. 11/2, тел.: (4932) 
29#08#74, csmedica#ivanovo@mail.ru 

• Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка»
(Киров), ул. Союзная, д. 49а, оф. 4, 
тел.: (3412) 36#76#60, csmedica18@mail.ru

• Иркутск, ООО «СиЭс Медика Восток», 
ул. Карла Либкнехта, д. 121, тел.: (3952)
205#141, 206#687, 298#458, 298#456, 291#268,
vostok@csmedicairk.ru 

• Йошкар#Ола, ООО «СиЭс Медика
Поволжье» (Н. Новгород), просп. Гагарина,
д. 14А, тел.: (8362) 42#65#81, 42#26#73,
csm@mari#el.ru 

• Казань, ООО «СиЭс Медика Казань»,
ул.Чистопольская, д.81, офис 13, 
тел.: (843) 527#51#06, 527#64#43, 
csmedica16#wnh@mail.ru

• Калининград, ООО «СиЭс Медика
Калининград», ул. Нарвская, 
д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95#38#65,
kaliningrad@csmedica.ru

• Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», 
ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909#989,
595#069, 909#989, 8 (903) 636#50#69, 
csmedica_kaluga@mail.ru

• Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово»,
ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 
59#22#02, 65#74#60 nikitin_cs@mail.ru 

• Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка»,
Студенческий пр., д. 19, к. 2, тел.: (8332) 
51#36#25, 51#36#26, vyatka@csmedica.ru 

• Кострома, ООО «СиЭс Медика Иваново»,
просп. Мира, д. 51, тел.: (4942) 55#28#73,
csmedica#ivanovo@mail.ru

• Краснодар, ООО «СиЭс Медика Кубань»,
ул. Дзержинского, д. 40, 
тел.: (861) 210#01#92, 210#01#35, 
cs_medica@kubannet.ru

• Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей»,
ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602,
тел.: (391) 221#24#83, 221#20#72, 221#60#98,
info@csmedicaenisey.ru

• Курск, ООО «СиЭс Медика Курск», 
ул. Заводская, д. 5а, оф. 1, тел.: (4712) 
74#00#78, 74#00#79, kursk@csmedica.ru

• Липецк, ООО «СиЭс Медика Липецк»
(Воронеж), ул. Угловая, д. 15, владение 7,
тел.: (4742) 27#03#78, 28#14#70,
lipetsk@csmedica.ru

• Магнитогорск, ООО «СиЭс Медика Урал»
(Екатеринбург), пр. К. Маркса, д. 143/3,
тел.: (3519) 29#49#14, mgn@csmedica#ural.ru

• Махачкала, ООО «СиЭс Медика
Махачкала», ул. Аскерханова, д. 5В, оф. 1,
тел.: (8722) 63#32#06, csmahachkala@mail.ru

• Минеральные воды, ООО «СиЭс Медика
Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 10б,
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тел.: (87922) 6#02#31, факс 6#06#48, 
csmedicakmv@mail.ru

• Мурманск, ООО «СиЭс Медика Карелия»
(Петрозаводск), просп. Ленина, д. 5, оф. 1,
тел.: (8152) 25#53#43,
murmansk@csmedica.ru

• Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика
Казань», просп. Московский, д. 91, 
тел.: (8552) 58#94#97, csmedica16#4@mail.ru

• Нижневартовск, ООО «СиЭс Медика
Югра», просп. Победы, д. 26б, оф. ОМРОН,
тел.: 8 (902) 855#85#01, 8 (9088) 73#30#47,
cstyumen@mail.ru, cs#nv86@yandex.ru

• Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика
Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, 
тел.: (831) 434#44#77, 433#90#90, 
csmedica@csmedica.nnov.ru

• Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика
Новокузнецк», ул. Суворова, д. 6, тел.:
(3843) 74#22#30, novokuznetsk@csmedica.ru

• Новороссийск, ООО «СиЭс Медика
Кубань» (Краснодар), ул. Энгельса, д. 78,
тел.: (8617) 72#35#40, cs_medicanov@mail.ru

• Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь»,
ул. Немировича#Данченко, д. 169, 
тел.: (383) 346#18#11, 346#20#68, 
cs#siberia@mail.ru

• Омск, ООО «СиЭс Медика Омск», 
ул. Косарева, д. 103, 
тел.: (3812) 21#03#00,25#54#66, 59#55#03.
csmedika_omsk@mail.ru 

• Орёл, ООО «СиЭс Медика Орел», 
ул. 8 Марта, д. 8, тел.: (4862) 43#67#99,
orel@csmedica.ru 

• Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург»,
ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 4, тел.: (3532) 
404#607, 404#608, csorenburg@mail.ru 

• Орехово#Зуево, ООО «СиЭс Медика
Подмосковье», Московская обл., 
г. Орехово#Зуево, ул. Володарского, д. 80а,
тел.: (496) 412#64#27,
cspodmoskovie@mail.ru

• Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», 
ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56#18#37,
32#05#05, penza@csmedica.ru

• Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», 
ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224#52#19,
229#87#75, perm@csmedica.ru 

• Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика
Карелия», ул. Мерецкого, д. 16, 
тел.: (8142) 59#27#14, karelia@csmedica.ru 

• Псков, ООО «СиЭс Медика Северо#Запад»,
ул. Леона Поземского, д. 10, 
помещение 1001, тел.: 8 (911) 885#07#56,
csmedica.pskov@yandex.ru 

• Россошь, ООО «СиЭс Медика Черноземье»
(Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, 
тел.: (47396) 4#88#94, rossoch@csmedica.ru

• Ростов#на#Дону, ООО «СиЭс Медика
Ростов#на#Дону», ул. Фурмановская, д. 148,
тел.: (863) 231#03#85 (86), 231#04#85 (86),
231#07#87, rostov@csmedica.ru

• Рязань, ООО «СиЭс Медика Рязань», 
ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 
96#63#10, 96#93#66, ryazan@csmedica.ru

• Самара, ООО «СиЭс Медика Самара», 
ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 300,
тел.: (846) 267#38#33, 273#83#63, 273#83#22,
csmedica#samara@sama.ru
Сервисно#консультационный центр, 
ул. Революционная, строение 3, офис 118,
тел.: (846) 267#38#40

• Санкт#Петербург, ООО «СиЭс Медика
Северо#Запад», проспект Обуховской
обороны, д. 120 лит. И, оф. 713, 
тел. (812) 309#09#80, (812)#316#55#00,
csnw@csmedica.ru
Сервисно#консультационный центр,
Малодетскосельский просп., д. 36, 
тел. (812) 715#88#93,
spbservice@csmedica.ru

• Саранск, ООО «СиЭс Медика Поволжье»
(Н. Новгород), ул. Васенко, д. 15, 
подъезд № 3, 2 этаж, комната №222, 
тел.: (8342) 27#03#24, 22#23#91,
csmedica@saransk.ru

• Саратов, ООО «СиЭс Медика Саратов», 
ул. Шелковичная, д. 64/66, оф. 6, 
тел.: (8452) 57#84#60, 57#84#61, 
csmsaratov@mail.ru
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• Саров, ООО «СиЭс Медика Поволжье» 
(Н. Новгород), просп. Октябрьский, д. 18,
тел.: (83130) 6#39#59, medica_sar@mail.ru

• Смоленск, ООО «СиЭс Медика Смоленск»,
просп. Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35#85#68,
smolensk@csmedica.ru

• Сочи, ООО «СиЭс Медика Кубань»
(Краснодар), Центральный район, 
ул. Конституции СССР, д. 28, 
тел.: (8622) 64#74#67,
cs_medicasochi@mail.ru

• Ставрополь, ООО «СиЭс Медика
Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7,
тел.: (8652) 26#38#96, 26#38#93, 
csmedicastv@mail.ru

• Старый Оскол, ООО «СиЭс Медика
Белгород», ул. Ватутина, д. 54, 
тел.: (4725) 24#17#89, oskol_cs@mail.ru  

• Сургут, ООО «СиЭс Медика Югра», 
ул. Университетская, д. 25, оф. ОМРОН,
тел.: 8 (912) 817#41#41, 8 (9088) 73#30#47,
cstyumen@mail.ru, cssurgut@mail.ru

• Сызрань, ООО «СиЭс Медика Самара», 
ул. Московская, д. 4, тел.: (8464) 92#25#49,
sismedica@mail.ru

• Тамбов, ООО  «СиЭс Медика Тамбов», 
ул. Чичканова, д. 48, №16, 
тел.: 8 (4752) 53#51#94, tambov@csmedica.ru 

• Тверь, ООО «СиЭс Медика Тверь», 
просп. Чайковского, д. 23, 
тел.: (4822) 32#89#66, tver@csmedica.ru

• Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара», 
ул. Офицерская, дом 6а, офис 4 
тел.: (8482)74#88#89, 36#11#36, 
csmedica#tlt@yandex.ru

• Томск, ООО «СиЭс Медика Енисей»
(Красноярск), ул. Нахимова, 13/1, оф. 304,
тел.: (3822) 25#23#44, 41#23#51,
tomsk@csmedicaenisey.ru

• Тула, ООО «СиЭс Медика Тула», 
ул. Демонстрации, д. 19, 
тел.: (4872) 36#80#56, tula@csmedica.ru

• Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень», 
ул. Амурская, д. 2, оф. 2, 

тел.: 8#908#873#30#47, (3452) 30#46#17, 

cstyumen@mail.ru

• Улан#Удэ, ООО «СиЭс Медика Восток»

(Иркутск), ул. Свердлова, д. 12г, оф. 101,

тел.: (3012) 21#82#29, csmedicabur@mail.ru

• Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье»

(Н. Новгород), Западный б#р, д. 27, оф. 101,

тел.: (8422) 68#77#95, 688#128,

csmedica.uln@yandex.ru 

• Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан»,

ул. Натальи Ковшовой, д. 10, 

тел.: (3472) 34#18#08, csmedica.ufa@mail.ru

• Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Восточный

Регион» (Иркутск), ул. Ким#Ю#Чена, 

д. 44/И, оф. 3, тел.: (4212) 41#12#65, 

csmedica_hab@mail.ru

• Чебоксары, ООО «СиЭс Медика Поволжье»

(Н. Новгород), ул. Энгельса, д. 28, оф. 107,

тел.: (8352) 56#24#08, 57#43#31, 

csm#ch@mail.ru 

• Челябинск, ООО «СиЭс Медика Урал»

(Екатеринбург), ул. Свободы, д. 145, 

тел.: (351) 237#48#93, chel@csmedica#ural.ru

• Череповец, ООО «СиЭс Медика Вологда»,

ул. Краснодонцев, д. 24, оф. 1, 

тел.: (8202) 20#55#33, 

csmedicacherepovets@rambler.ru

• Чита, ООО «СиЭс Медика Восточный

Регион» (Иркутск), ул. Чайковского, 

д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32#49#03, 

csmedica#chita@mail.ru 

• Шахты, ООО «СиЭс Медика Ростов#на#

Дону», ул. Ионова, д. 110 а, 

тел.: (86362) 6#80#52, 6#80#53,

shuhti@csmedica.ru

• Ярославль, ООО «СиЭс Медика

Ярославль», ул. Салтыкова#Щедрина, 

д. 44/18 тел.: (4852) 90#66#53, 20#12#50, 

73#11#82, yaroslavl@csmedica.ru
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Japan (ОМРОН ХЭЛСКЭА Ко., Лтд., Япония)

53, Kunotsubo, Terado%cho, Muko, Kyoto, 617%0002, Japan 

(53, Кунотсубо, Терадо%чо, Муко, Киото, 617%0002, Япония) 

на производственном подразделении 

OMRON DALIAN Co. Ltd., China (ОМРОН ДАЛЯНЬ Ко. Лтд., Китай) 

Economic and Technical Development Zone No.3 Song Jiang Road, Dalian 116600, China 

(Экономик энд Текникал Девелопмент Зоне №3 Сонг Янг Роуд, Далянь 116600, Китай)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ: 
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.) 

Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, The Netherlands 

(Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, Нидерланды)

www.omron%healthcare.com

По вопросам реализации и закупок обращайтесь по адресу: 

125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4

Тел/факс: (495) 987#18#92, 987#18#93

По вопросам сервиса обращайтесь по адресу: 

127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3

Тел/факс: (495) 221#73#45 (многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России: 8#800#555#00#80

E#mail: info@csmedica.ru, service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru     сиэсмедика.рф
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Эксклюзивный дистрибьютор и импортер 

медицинской техники OMRON в России
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